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Olvassa el figyelmesen a hasznalati utmutatét. Tartsa be a figyelmeztetéseket és
biztonsagi tudnivalokat. Orizze meg a hasznalati Gtmutatét késébbi hasznalatra.
Tegye azt mas hasznaldk szamara is hozzaférhetévé. A késziilék tovabbadasa
esetén a hasznalati utmutatot is adja tovabb.
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Ellendrizze a kartoncsomagolés esetleges kiilsé sérliléseit és a tartalom teljességét. Hasznalat elétt gys-
26djon meg réla, hogy a készliléken és a porlasztokészleten (szajrész, maszkok) nincsenek lathatd sérii-
lések, és minden csomagoldanyagot eltavolitott. Ha kétségei meriilnek fel a készllékkel kapcsolatban,
akkor ne haszndlja azt, hanem forduljon a kereskedéjéhez vagy az Ugyfélszolgalat megadott ciméhez.



e inhalator

e halds porlaszté gyogyszertartéval (a tovabbiakban: ,,gyégyszertarté”)
® sz3jrész

o felnéttmaszk PVC-bdl

o gyermekmaszk PVC-bdl

e USB-C kabel

o taroldtaska

e haszndlati Utmutaté

2. JELMAGYARAZAT

A késziiléken, a haszndlati Gtmutatéban, a csomagolason, valamint a készlilék tipustablajan a kdvetkezd
szimboélumok hasznélatosak:

Potencidlisan fennallé veszélyt jeldl. Ha nem kertilik el, az halalhoz vagy sulyos sériilésekhez
vezethet.

AFIGYELEM!

Potencidlisan fennallé veszélyt jeldl. Ha nem kertlik el, az kdnny( vagy kisebb sérlilésekhez
vezethet.

Potencidlisan kdrosodashoz vezeté helyzetet jelol. Ha nem kerillik el, az a készlilék vagy a kdrnyeze-
tében taldlhatd targyak karosodasahoz vezethet.




A csomagoléson, valamint a késziilék és a porlasztokészlet tipustablajan a kovetkezd szimbolumokat
hasznaljuk:

Vegye figyelembe az utmutatét.

A munka megkezdése és/vagy a
készilékek vagy gépek hasznalata eldtt
olvassa el az Utmutatét.
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Vélassza szét a terméket és a
csomagoldelemeket, és artalmatlanitsa
azokat a helyi eléirasoknak megfeleléen.

Csomagoléanyag-jeldlés. A = anyagkdd,
B = anyagszédm: 1-7 = manyag,
20-22 = papir és karton
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A veszélyes anyagot tartalmazo elemeket Az elektronikus készilékeket tilos
ﬁ tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt a haztartasi hulladékkal egyiitt
artalmatlanitani. == | drtalmatlanitani.
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3. RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Rendeltetés

Az inhalatorok (a kompresszoros, az ultrahangos és a halés inhalatorokat is beleértve) folyadékok és
folyékony gydgyszerek porlasztasara szolgdld gyogyaszati termékek. A készilék hasznélatakor a lyu-
kakkal ellatott, rezgé halo és a folyékony gydgyszer kombinacidjabdl aeroszolok keletkeznek.

Az aeroszolos kezelés a fels6 és az alsé légutak kezelésére szolgal.

Az On orvosa 4ltal felirt, illetve javasolt gydgyszerek porlasztasan és inhalalaséan keresztiil megelézheti a
|éguti megbetegedéseket, vagy ilyen megbetegedés esetén csdkkenteni tudja a tlineteket, felgyorsitva
a gyégyulasi folyamatot.

Célcsoport

Az inhalatort kizarélag otthoni kdrnyezetben végzett gyogyaszati ellatasra szantak.

Az inhalator nem hasznélhaté professzionalis intézményekben nyuijtott egészségligyi ellatashoz.

Az inhalatort 2 éves kor felett feliigyelet mellett, 12 éves kortdl pedig 6nallé kezeléshez lehet haszndini.
Az adott személy arcanak formaja és mérete hatarozza meg, hogy a késztileket lehet-e feligyelet mel-
lett hasznalni. Igy eléfordulhat, hogy a késziilék csak késébb hasznalhaté felligyelet mellett. A maszk-
kal val6 belégzés soran ugyelien arra, hogy a maszk megfeleléen illeszkedjen, és a szemek szabadon
maradjanak.



Klinikai haszon
A léguti megbetegedések tobbségénél az inhalalas a leghatékonyabb mddja a gydgyszerek beadasanak.

Az aldbbi elényodkkel jar:
o A gydgyszer kozvetlenll azokba a szervekbe kertil, ahol szilkség van ra.
® L ényegesen megnd a gydgyszer lokalis bioldgiai hasznosithatdsaga.
e Jelent6sen csokken a szisztémas diffizid.
* Csak igen kis ddzisokban van szilkség a gyogyszerre.
© Gyors és hatékony terapias hatas.
® Sokkal enyhébb mellékhatasokkal jar, mint a szisztémas adagolas.
* Nedvesiti a légutakat.
o Fellazitja és folyékonnya teszi a (hérgé)valadékot.
® Oldédnak a horgdgoresok (spazmolizis).
e Enyhliinek a megduzzadt és gyulladt hérgényalkahartyaval jaré panaszok.
o A véladékokat fel lehet kéhogni.
® Legydzi a léguti fertézések korokozoit.
Javallatok
Az inhalator felsé és/vagy alsé Iéguti megbetegedések esetén hasznalhato.

A felsé légutakat érintik tdbbek koz6tt az alabbi megbetegedések:
¢ Orrnyalkahartya-gyulladas
o Allergias orryalkahartya-gyulladas
® Orrmellékireg-fert6zés
© Torokgyulladas
* Gégegyulladas

Az alsé légutakat érintik tobbek kézétt az alabbi megbetegedések:
® Asthma bronchiale
® Horghurut



e COPD (krénikus obstruktiv tiidébetegség)
® Horgétagulat

e Heveny légcsé- és horgdgyulladas

® Mukoviszcidézis

o Tuddégyulladas

Ellenjavallatok

e A porlaszté nem alkalmas életveszélyes megbetegedések kezelésére.

® A 12 év alatti gyermekek vagy a korlatozott fizikai, érzékszervi (pl. csokkent fajdalomérzékelés) vagy
mentalis képességekkel rendelkezd vagy tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkezé szemé-
lyek csak felligyelet mellett hasznalhatjak ezt a készlléket, vagy pedig akkor, ha a késziilék biz-
tonsagos hasznélatara betanitottak Sket, és telies mértékben tudatdban vannak a hasznalattal jaré
kockézatoknak.

* Ne hasznélja a késziiléket [élegeztetés alatt allé és/vagy eszméletlen személyeken.

e Nézzen utana a gydgyszer betegtajékoztatéjaban, hogy milyen lehetséges ellenjavallatai vannak az
ismert aeroszolterapias rendszerekkel valé hasznalatnak.

* Ha a készlilék nem mikédik rendeltetésszertien, vagy On nem érzi j6l magat, esetleg fajdalmai van-
nak, akkor azonnal hagyja abba a hasznélatot.

4. FIGYELMEZTETESEK ES BIZTONSAGI TUDNIVALOK

¢ A porlaszté nem befolyasolja jelentésen a beadott gydgyszerek hatékonysagat és biztonsagossagat,
és nem alkalmas életveszélyes dllapotok kezelésére. A porlaszté nem alkalmas érzéstelenité vagy
egyéb |élegeztetd rendszerekkel valé hasznélatra.

* Megfeleld el6készités utan a készlilék Ujrahasznalhaté. Ehhez az el6készitéshez hozzatartozik az 9sz-
szes alkatrész cseréje (a porlasztét is beleértve). Javasoljuk, hogy legkésdébb egy év utan cserélje ki
a gydgyszertartét és a tobbi alkatrészt. A csere idépontjara vonatkozé javaslat azon a feltételezésen
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alapul, hogy a késztiléket naponta legfeljebb 2 ciklusra és ciklusonként < 10 percig haszndljék, to-
vabba rendszeresen fertétlenitik és tisztitjidk a hasznalati Utmutaté szerint (8. fejezet: Tisztitas és
4polas). Higiéniai okokbdl minden egyes felhasznald feltétlendl a sajat alkatrészeit haszndlja.

* Mindig tartsa be orvosa vagy gyogyszerésze utasitasait az alkalmazandd gyogyszer fajtajara, az ada-
golasra, valamint az inhaldlds gyakorisdgara és id6tartamara vonatkozoéan. A gyégyszerekkel valé
hasznélatot, illetve a gydgyszeres porlasztast illetéen tartsa be az adott gydgyszerekre vonatkozé
kovetelményeket és korlatozasokat. Felhivas: A kezeléshez kizardlag az orvosa dltal az adott diagno-
zisnak megfeleléen elrendelt gyogyszereket haszndlja.

o A készlilék nem helyettesiti az orvosi tandcsadast és kezelést. Fajdalmak vagy megbetegedések
esetén mindig el6szor az orvosahoz forduljon.

* Barmilyen egészséguigyi aggalyai merlinek fel, forduljon a haziorvosahoz!

¢ Inhalatorunkkal ne hasznaljon olyan folyadékokat, amelyek nem kompatibilisek az acéllal, a PP-vel,
a PC-vel, a szilikonnal vagy a PVC-vel. Ha a folyadékhoz mellékelt informaciok nem adnak felvila-
gositast az ilyen anyagokkal valé kompatibilitdsra vonatkozdan, forduljon a folyadék gyartdjahoz. A
kompatibilis folyadékok kdzé tartozik példaul a szalbutamol-oldat.

o A részecskeméret-eloszlasi gérbe, az MMAD, a porlasztasi mennyiség és/vagy a porlasztési tel-
jesitmény valtozhat, ha az aeroszolértékekre vonatkozé miiszaki adatokban megadottaktdl eltérd
gydgyszert, szuszpenziot, emulziét vagy nagy viszkozitasu oldatot hasznalnak.

® Kérjuk, az inhalator hasznélata soran tartsa be az altalanos higiéniai eléirdsokat.

© Haszndlat el6tt gy6z6djon meg rdla, hogy a készlléken vagy az alkatrészein nincsenek lathaté séri-
|ések. Ha kétségei meriilnek fel a késziilékkel kapcsolatban, akkor ne hasznélja azt, hanem forduljon
a kereskeddjéhez vagy az Uigyfélszolgalat megadott ciméhez.

o A késziiléken és alkatrészein tilos valtoztatasokat végezni.

o Kizérdlag a gyarto altal javasolt tartozékokat hasznalja.

® Az inhalatort csak kompatibilis Beurer porlasztékkal és a megfelelé Beurer alkatrészekkel szabad
hasznalni. Mas gyartok porlasztéinak és alkatrészeinek haszndlata hatranyosan befolyasolhatja a
kezelés hatékonysagat, és karosithatja a késztiléket.

® Haszndlat kdzben tartsa tavol a késziiléket a szemétdl, ugyanis a gydgyszerpermet kéros hatasu
lehet.
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¢ Ne haszndlja a készliléket gyulékony vagy robbanékony gazok, oxigén vagy nitrogén-oxid kézelében.

o A késziléket és az alkatrészeit gyermekektdl és hazidllatoktol tavol tarolja.

e A csomagoldanyagot tartsa gyermekektd| tavol (fulladasveszély).

* Minden tisztitas és/vagy karbantartas el6tt kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki az USB-C kabel
dugaszat.

® Ha a készliléket a maximalisan megengedett tarolasi hémérsékleten taroltak, hasznalat el6tt varni
kell 4 ¢rat, hogy lehdljén, amig készen nem all a rendeltetésszer(i hasznalatra. Ha a késziiléket a
minimalisan megengedett taroldsi hémérsékleten taroltak, hasznalat eltt szintén varni kell 4 6rat,
hogy készen alljon a rendeltetésszer(i hasznélatra.

® Soha ne meritse vizbe a késziléket, és ne haszndlja flirdészobaban. Semmiképpen sem juthat be
folyadék a késziilékbe.

® Ha a készlilék leesett, nagy nedvességnek lett kitéve vagy egyéb karosodast szenvedett, akkor
ezt kdvetéen mar nem szabad hasznalni. Kétség esetén forduljon az lgyfélszolgalathoz vagy a
keresked6hoz.

o Az dramkimaraddsok, hirtelen fellép6 interferenciak vagy egyéb kedvezétlen korilmények eredmé-
nyeként eléfordulhat, hogy a késziilék tobbé nem miikodik. Ezért javasoljuk, hogy legyen Onnél
helyettesité készllék vagy helyettesitd gydgyszerek (utdbbit egyeztesse orvosaval).

o A kébelt tartsa kisgyermekektdl tavol, hogy megelézze a nyakra tekeredés és a fulladas veszélyét.

o A késziiléket csak a tipustablan megadott haldzati fesziiltséghez szabad csatlakoztatni.

® Soha ne érintse meg nedves kézzel az USB-C kabelt, mivel igy aram(ités érheti.

o A halézati egységet ne az USB-C kéabelnél fogva hizza ki az aljzatbdl.

e Az USB-C kabelt ne nyomja 0ssze, ne hajlitsa meg, ne hlizza végig éles szél(i targyon, tgyeljen ra,
hogy ne légjon le, és 6vja a héforrasoktol.

e Javasoljuk, hogy a veszélyes tulheviilés elkeriilése érdekében teljesen tekerje le az USB-C kabelt.

* Ha megsériilt a készlilék USB-C kabele, akkor azt artalmatlanitani kell. Kérjuk, forduljon az tigyfél-
szolgdlathoz vagy a keresked6hoz.



o A készlilék felnyitdsakor aramités veszélye 4l fenn. A késziilék csakis akkor van levélasztva az
aramhalézatrol, ha az adaptert kihuztak (és az USB-C kabel semmilyen mas aramforrashoz nem
csatlakozik).

A ALTALANOS OVINTEZKEDESEK

o A készilléket (vagy az USB-C kabelt) soha ne tarolja héforrasok kézelében.

¢ Ne haszndlja a késziiléket olyan helyiségben, ahol kordbban spray-t hasznaltak. Miel6tt sort keritene
a kezelésre, szelléztesse ki a helyiséget.

* Ha a késziilék szokatlan hangokat ad ki, ne haszndlja.

® Olyan helyen tarolja a készliléket, amely védett az id6jarasi hatasoktdl. A késziiléket a megadott
kornyezeti feltételek mellett kell tarolni.

© Ne haszndlja a készUléket elektromagneses jeladdk kdzelében.

o Ovja a késziiléket az erSs (itésektdl.

o A késziiléket az akkumulator teljes feltdltédését kdvetben valassza le az dramhaldzatrol.

* Ha adapterre vagy hosszabbitokabelre van szilksége, akkor annak meg kell felelnie az érvényben
|évd biztonsagi kévetelményeknek. Az adapteren megadott teljesitménykorlatot és maximalis telje-
sitményt tilos tullépni.

Uzembe helyezés el6tt

o A késziilék hasznalata el6tt tavolitson el minden csomagoléanyagot.

o Ovja a késziiléket a portdl, a szennyezédésektdl és a nedvességtdl, és soha ne takarja le a készii-
|éket hasznalat kézben.

* Ne haszndlja a készliléket er6sen poros kérnyezetben.

* Azonnal kapcsolja ki a késztiléket, ha meghibasodott vagy tizemzavarok Iépnek fel.

o A gyartd cég nem felel a szakszerditlen vagy helytelen haszndlatbdl szarmazé karokeért.

Javitas

* Semmi esetre sem szabad a készliléket felnyitnia vagy javitania, mert ekkor mar nem garantalhatd

annak kifogastalan mikodése. Ennek figyelmen kiviil hagyasa a garancia elvesztésével jar.
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o A készillék nem igényel karbantartast.
® Ha javitasra van sziikség, forduljon az ligyfélszolgélathoz vagy egy hivatalos kereskedéhoz.

Az elemekkel kapcsolatos tudnivalok

¢ Robbanasveszély! Tiizveszély! A felsorolt pontok figyelmen kivill hagyasa személyi sériilést, tiime-
legedést, kifolyast, légtelenedést, torést, robbanast vagy tlizet okozhat.

o A toltéshez mindig a megfelel6 vagy a készllékhez kapott toltékabelt/toltékésziiléket/haldzati egy-
séget hasznalja.

o Kerlilje a hosszu ideig tarto toltést és a tultoltést. Ha feltoltddott a toltékészilék, hizza ki a dugaszat.

e Csak felligyelet mellett toltse a késziiléket, és kdzben ellendrizze, hogy nem forrésodik-e fel, nem
deformalédik-e el, és nem szivarognak-e bel6le gazok. Kétség esetén szakitsa meg a toltést.

* A meghibasodott elemeket/tdltékabelt/tdltékészlléket ne haszndlja tovabb, és mihamarabb artal-
matlanitsa az elirasoknak megfelelen (lasd az ,Artaimatlanitas” fejezetet).

¢ Ne dobja tlizbe a készilléket vagy az elemeket.

o A késziiléket és az elemeket tilos kisitni, heviteni, szétszedni, felnyitni, feldarabolni, deformalini, be-
tokozni, médositani vagy Utéseknek kitenni.

e Soha ne zérja révidre az elemeket és az elemrél mlkodtetett késziilék érintkezbit.

o Ovja a késziiléket és az elemeket a kdzvetlen napsugarzastol, az es6tdl, a hétél és a viztd.

® Ha az elemeket rendkivil magas hémérsékletnek vagy rendkivil alacsony légnyomasnak teszik ki, az
robbandshoz vagy gyulékony folyadékok és gazok szivargasahoz vezethet.

® Ha valamelyik elem folyadéka a bdrre vagy a szembe jut, az érintett teriiletet dblitse le vizzel, és
forduljon orvoshoz.

* Ez a készlilek nem cserélhetd elemet tartalmaz. Ha az elem elérte az élettartama végét, akkor a ké-
szliléket az el6irasoknak megfeleléen artalmatlanitani kell (lasd az ,Artalmatlanitas” fejezetet).
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AZ ELEKTROMAGNESES OSSZEFERHETOSEGGEL KAPCSOLATOS
TUDNIVALOK

o A készlilék az ebben a hasznalati Utmutatdban leirt 0sszes kdrnyezetben térténd hasznalatra alkal-
mas, beleértve az otthoni hasznalatot.

o A készllék elektromagneses zavarok kdzelében adott esetben csak korlatozott mértékben hasznal-
hato. Ennek kdvetkeztében pl. meghibasodhat a késziilék.

o A készliléket lehetbleg ne haszndlja kézvetlenll egyéb késziilékek mellett, illetve egyéb késziilé-
kekkel egymasra rakva, mivel ez hibas m(ikddést idézhet el6. Amennyiben mégis elkerlilhetetlenné
vélna a fent leirtak szerinti haszndlat, ezen késziiléket és a tobbi készlléket is ellendrizni kell a helyes
mUkddés szempontjabdl.

o A készlilék gyartoja altal meghatarozottdl vagy rendelkezésre bocsatottdl eltéré porlasztdkészlet
hasznalata megndvekedett elektromagneses sugarzassal vagy a készlilék elektromagneses stabi-
litdsanak csdkkenésével jarhat, és hibas mlikodéshez vezethet.

¢ A hordozhato, radiéfrekvencias kommunikacios eszkdzoket (beleértve a perifériakat, példaul az an-
tennakabeleket vagy kiilsé antennakat) legaldbb 30 cm tavolsagra kell tartani a késziilék minden
részétél, beleértve a csomagban taldlhatd kabeleket is.

© Ennek figyelmen kivill hagyasa a késziilék teljesitményének csdkkenésével jarhat.

5. A KESZULEK LEIRASA

A kapcsolddé rajzokat a 3. oldalon taldlja.
A késziilék attekintése

|I| a gydgyszertarto fedele Iz' halés porlaszté gyogyszertartéval (a tovabbiakban:

»gyogyszertartd”)
[8] keszilékhaz [4] BE/Kikapcsolo



E LED-es jelz6fény @ gomb a gydgyszertartd fedelének nyitdsdhoz

(,PRESS”)
USB-C csatlakozé [8] USB-C kabel
A porlasztokészlet attekintése
E feln6ttmaszk PVC-bdl gyermekmaszk PVC-bél
E szajrész
Porlasztékészlet

Csak a gyart6 altal ajanlott porlasztokészletet haszndlja, mert csak igy garantdlhaté a biztonsagos
mUikddés.

AFIGYELEM!

Kifolyas elleni védelem

Amikor a gydgyszert betdlti a gydgyszertartéba, ligyeljen arra, hogy azt csak a maximum jelélésig (10 ml)
toltse meg. A késziilék javasolt téltési mennyisége 0,5-10 ml.

A porlasztani kivant anyagnak érintkeznie kell a haléval, hogy sor kerlilhessen a porlasztasra. Ellenkezé
esetben a porlasztas automatikusan leall.

Ezért a késziiléket lehetéség szerint tartsa fliggélegesen.



6. UZEMBE HELYEZES
Az els6 hasznalat elott

o Az els6 haszndlat el6tt tisztitsa meg és fertétlenitse a gydgyszertartét @ valamint a porlasztokész-
letet. Lasd ehhez a ,Tisztitas és apolds” cim( fejezetet.

Osszeszerelés
Vegye ki a késziiléket a csomagolasbol.
Ha nincs dsszeszerelve a gyogyszertartd |z| tolja azt fentrdl, vizszintes irdnyban m a készlilékhazra El

Az inhalator akkumulatoranak feltéltése
Az inhaldtor akkumulatoranak feltéltéséhez az aldbbi médon jarjon el:

e Csatlakoztassa a csomagban |évé USB-C kabelt | 8 | az inhalator aljan Iévé USB-C csatlakozéhoz
és egy USB halozati egységhez (nem tartalmazza a csomag; a hélézati egységnek eleget kell tennie
a Il. érintésvédelmi osztaly kdvetelményeinek, és az EN 60601-1 eurdpai szabvany szerinti tandsit-
vannyal kell rendelkeznie). Csatlakoztassa az USB halézati egységet egy megfeleld fali aljzatba.
Toltés kozben fektesse a hatoldaldra az inhalatort.

© Toltés kdzben a LED-es jelz6fény @folyamatosan narancssargan vilagit. Amikor teljesen feltéltédott
az akkumulator, a LED-es jelz6fény folyamatosan zélden vildgit.

o Az akkumulator altaldban kb. 1,5 éra alatt toltédik fel teljesen.

* Ha teljesen felt6lt6dott az akkumulator, akkor hiizza ki az USB-C kabelt | 8 | az USB halézati egység-
gel egyiitt a csatlakozdaljzatbol és az inhalétoron Iévé USB-C csatlakozbdl [7].

o Teljesen feltoltott akkumulatornal az akkumulator (izemideje nagyjabél 1 6ra 15 perc. Ha a késziilék
hasznélata kdzben a LED-es jelzéfény El narancssarga szinnel kezd vilagitani, az az akkumulator
alacsony toltottségi szintjét jelzi.

e Az alacsony akkumulatortéltottségi szint kijelzésének mddja a készilék haszndlatanak jellegé-
tél fligg. Ha nagy porlasztasi sebességet valasztott, akkor a LED-es jelz6fény folyamatosan
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narancssargan vilagit. Ha kis porlasztasi sebességet valasztott, akkor a LED-es jelz6fény E lassan,
narancssargan villog.

o Toltés kdzben az inhalator nem haszndlhatd.

7. ALKALMAZAS

7.1 Az inhalator el6készitése

 Higiéniai okokbdl a gydgyszertartot @ valamint a porlasztokészletet minden kezelés utéan feltétlendl
meg kell tisztitani, és rendszeresen fert6tleniteni kell. Lasd ehhez a ,Tisztitds és dpolas” fejezetet.

® Ha a terapia soran tébb kildonbdzd gydgyszert inhaldl egymas utan, akkor tgyeljen arra, hogy a
gyégyszertartét minden hasznélat utdn meleg csapvizzel éblitse at. Lasd ehhez a ,Tisztitds és
apolas” fejezetet.

7.2 A gyogyszertarto feltoltése

® Nyissa fel a gyogyszertartd @ fedelét Ugy, hogy a hatso részén lévé csappantyut E felfelé emeli
[C], majd toltse fel a gydgyszertartét izotdnias konyhaséoldattal, vagy dntse bele magét a gydgy-
szert. Ne téltse tul a gyogyszertartét.

¢ A javasolt maximalis téltési mennyiség 10 ml.

o Csak az orvosa utasitdsa szerinti gyogyszereket alkalmazza, és kérdezzen ra az Onnek megfeleld
inhaldcids id6tartamra és mennyiségre.

® Ha az orvos &ltal felirt gydgyszermennyiség kevesebb, mint 0,5 ml, akkor azt izoténids konyhasool-
dattal kell feltélteni. A higitasra viszkézus gydgyszerek (viszkozitds < 3) esetében is sziikség van.
llyenkor is tartsa be az orvosa utasitasait.

7.3 A gyogyszertarto lezarasa

® Zarja le a gyogyszertartd @ fedelét Ugy, hogy a hatsé részén Iévé csappantyut lefelé nyomja, hogy
bereteszelédjon.
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7.4 Porlasztokészlet csatlakoztatasa

e Erésitse a porlasztokészlet kivant elemét (szajrész |E felnéttmaszk @ vagy gyermekmaszk a
felszerelt gyogyszertartéhoz . Ha a felnttmaszkot [9] vagy a gyermekmaszkot [10] hasznalja,
akkor a mellékelt szalagokbdl is haszndlhatja valamelyiket. Gy6z6djon meg réla, hogy a szalagokat
egy csomdval biztonsagosan hozzarégzitette a maszkhoz.

© Ekkor vigye a késziiléket a szajahoz, és ajkaival tartsa szorosan a szajrészt. A maszk(ok) hasznalata
soran a maszkot az orrara és a szajara helyezze.

* Mielétt bekapcsolna a készliléket, gy6z6djon meg rola, hogy betdltdtte a folyadékot. Inditsa el a
késztiléket a BE/KI kapcsolé [4] megnyomasaval.

e Amikor permet aramlik kifelé a készlilékbdl, és a LED-es jelzéfény E folyamatosan kéken vilagit,
akkor a késziilék megfeleléen mikodik.

A leghatékonyabban a széjrész haszndlataval lehet inhaldlni. Maszk haszndlataval csak akkor javasolt az
inhalalas, amikor nem lehetséges a szajrész alkalmazasa (pl. olyan gyermekek esetében, akik még nem
képesek szajrészen keresztll inhaldlni). A maszkkal valé belégzés soran Ugyeljen arra, hogy a maszk
megfelel6en illeszkedjen, és a szemek szabadon maradjanak.

A gyogyszer dramlasi sebessége a készlilék gyari bedllitdsainal ,magas” értékre van bedllitva. A gyégy-
szer dramlasi sebességét hasznalat kdzben mdédosithatja: ehhez tartsa nyomva 3 masodpercig a BE/KI
kapcsolét El amig a LED-es jelz6fény |E| kéken nem villog. Magasrél alacsony porlasztasi sebességre
kapcsolhat, majd vissza. Amikor a LED-es jelzéfény E folyamatosan kéken vilagit, akkor ez magas,
> 0,25 ml/perces porlasztasi sebességet jelez; amikor a LED-es jelz&fény | 5 | lassan, kéken villog, akkor
ez alacsony, > 0,15 ml/perces porlasztasi sebességet jelez.

A gyogyszer aramlasi sebességét igazitsa sajat igényeihez.



7.5 A helyes inhalalas

Légzéstechnika

® Ahhoz, hogy az aeroszolok a lehetd legjobban eloszlédjanak a légutakban, fontos a megfeleld lég-
zéstechnika. Annak érdekében, hogy az aeroszolok eljussanak az On légutaiba és tiidejébe, lassan
és mélyen lélegezzen be, majd rovid ideig (5-10 masodpercig) tartsa vissza a lélegzetét, és gyorsan
lélegezzen ki.

e Inhalatorokat csak azutan haszndljon, hogy kikérte orvosa véleményét a Iéguti megbetegedések
kezelését illetéen. Az orvos tanacsot ad majd az inhaldciés terdpidhoz megfelelé gydgyszerek kiva-
lasztasaban, valamint ezek adagolasaban és hasznalataban.

® Bizonyos gydgyszerek csak vény ellenében adhaték ki. Csak olyan folyadékokat és gydgyszereket
szabad hasznalni, amelyek inhalalasra ajanlottak.

A készliléket lehetéség szerint tartsa fliggélegesen. De ha csupan minimalisan tartja déntve, az nem hat
ki a haszndlatra, mivel a tartd kifolyasbiztos. A készlilék kifogastalan miikddése érdekében a haszndlat
kdzben Ugyeljen arra, hogy a gydgyszer érintkezzen a haléval. Ha a késziiléket 10 ml-nyi maximalis
folyadékmennyiség mellett 45 fokban enyhén megddntik, a késziilék mikdédése tovabbra is garantalt.

AFIGYELEM!

Pentamidin-készitmények, illdolajok, valamint olaj- és lipidtartalmu gyogyszerek nem haszndlhatdk ezzel
a porlasztdval. Ellenkezd esetben karosodik az inhalator. Egészségiigyi okokbdl a kéhdgés elleni sziru-
pok, a torokébilité oldatok és a bérbe valé bemasszirozésra vagy gézflirdékben haszndlatos cseppek
teljesen alkalmatlanok az inhalatorral val6 inhaldlésra. Ezek az adalékok raadasul gyakran viszkézusak,
és akadalyozhatjak a késziilék megfeleld mlikodését, valamint ezzel egylitt az alkalmazas hatékonysa-
gat is tartésan ronthatjak.



Tulérzékeny horgérendszerrel rendelkezé személyek esetében az illdolajokat tartalmazd gydgyszerek
bizonyos esetekben akut bronchospazmust (a horgék légszomijjal jard, hirtelen, gorcsos besz(ikiilését)
okozhatjak. Errél beszéljen orvoséaval vagy gyégyszerészével.

7.6 Az inhalalas befejezése

a) A porlasztas manudlis befejezése:
* A kezelés befejeztével kapcsolja ki a késziiléket a BE/KI kapcsold El megnyomasaval.
o Kialszik a LED-es jelzéfény IEI

b) A porlasztas automatikus befejezése:
® Ha elporlasztddott az inhalatum, akkor a LED-es jelz6fény E gyorsan, kéken kezd villogni, és a
készlilék automatikusan kikapcsol. Mszaki okokbdl a gyégyszerb6l még marad egy kis mennyiség
a gyégyszertartéban. Ezt ne haszndlja fel.

Bizonyos gydgyszerek alkalmazas soran habot képezhetnek (pl. budesonid). Ha hab képz6dott a gyd-
gyszertartéban, a folyadékszint alacsony, és mar nem térténik porlasztas, azonnal kapcsolja ki a kés-
zilléket. A hab miatt az automatikus kikapcsolas nem miikddik megbizhatdan, a halé tovabbra is rezeg
és kdzben eltdrhet.

7.7 A tisztitas elvégzése
Lasd a ,Tisztitas és apolas” fejezetet.

7.8 Automatikus kikapcsolas

A készilék automatikus kikapcsoldsi funkciéval rendelkezik. Ha mar csak nagyon kevés gydgyszer
vagy folyadék van benne, vagy ha a porlasztani kivant anyag mar nem érintkezik a haléval, a készllék
automatikusan kikapcsol, hogy elkerilie a halé karosodasat. Ha a porlasztas automatikusan fejezédik
be, akkor aktivalédott a kikapcsolé automatika. A LED-es jelz6fény | 5| gyorsan, kéken villog, majd ezt
kovetden a készUlék kikapcsol. A késziilék 15 perc porlasztasi idétartam utan automatikusan kikapcsol.
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Ne mikddtesse a késziléket, ha a gydgyszertartd @ Ures. A készlilék felismeri, ha nincs gyogyszer a
gyogyszertartoban, és automatikusan kikapcsol.

A LED-jelz6fény | Jelentés

szine

Zold Teljesen feltoltve:

. Amikor teljesen felt6lt6dott az akkumulator, a LED-es jelz6fény folyamatosan
z6lden vilagit.

Narancs Eppen tolt:
Mialatt t6lt az akkumulator, a LED-es jelz6fény folyamatosan narancssargan
vilagit.

Alacsony akkumulatortoltéttségi szint:
Amikor a készlilék hasznalata kézben a LED-es jelz6fény narancssarga szinnel
kezd vilagitani, az az akkumulator alacsony téltéttségi szintjét jelzi.
* Magas porlasztasi sebességnél: A LED-es jelzéfény folyamatosan narancssar-
gan vilagit.
® Alacsony porlasztasi sebességnél: A LED-es jelzéfény lassan, narancssargan
villog.
Ontisztit6 iizemméd:
Ha a kikapcsolt késziilék BE/KI kapcsoléjat 3 masodpercig nyomva tartja, a LED-
es jelzéfény gyorsan, narancssargan villog, és a készlilék dntisztité lzemmaodra
valt.
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A LED-jelz6fény | Jelentés

szine
Kék Uzemelés és a gyégyszer dramlasa:
' A kék LED-es jelzéfény azt mutatja, hogy a késziilék megfeleléen mikodik.

® Ha a porlasztasi sebesség magas (= 0,25 ml/perc): A LED-es jelz6fény folya-
matosan kéken vilagit.
® Ha a porlasztasi sebesség alacsony (= 0,15 ml/perc): A LED-es jelzéfény las-
san, kéken villog.
Tul kevés gyogyszer és kikapcsol6 automatika:
Ha elporlasztédott az inhalatum, akkor a LED-es jelz&fény gyorsan, kéken kezd
villogni, és a késziilék automatikusan kikapcsol.

8. TISZTITAS ES APOLAS

Az egészségugyi kockazatok elkeriilése érdekében tartsa be ezeket a higiéniai utasitasokat.
o A gydgyszertartét |Z| és a porlasztokészletet t6bbszori haszndlatra szantak. Kérjik, tartsa észben,
hogy a kiilénbézé alkalmazasi terliletek mas-mas kdvetelményeket tdmasztanak a tisztitast és a
higiéniai el6készitést illetéen.

* A halét vagy a porlasztokészletet ne tisztitsa mechanikusan kefével vagy hasonlokkal, mivel ez hely-
rehozhatatlan karokhoz vezethet, és igy mar nem lehet biztositani az optimalis kezelési eredményt.

* Kérdezze meg orvosatdl, hogy milyen tovabbi kdvetelmények alinak fenn a higiéniai elékészitést
illetéen (kéztisztitds, gydgyszerek/inhalacids oldatok kezelése) a magas kockézatu csoportoknal
(pl. mukoviszciddzisos betegek).
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o A tisztitasi utasitdsoknal a késébbiekben emlitett viznek a lehetd leglagyabbnak kell lennie. A desz-
tillalt viz az ontisztitas kivételével mindegyik tisztitasi [épéshez alkalmas.

Szétszerelés
o Tartsa a készilléket az egyik kezével. A késziilék hatoldalan 1évé gomb @ legyen Onnel szemben.
Nyomja meg a gombot | 6 | a hiivelykujjaval, és a szabad kezével vizszintesen hizza elére a gyogy-
szertartot [ 2. é
o \egye le a szajrészt @ vagy a maszkot @ vagy a gyogyszertartorol @
¢ Nyissa fel a gyogyszertartd @ fedelét Ugy, hogy a hatso részén lévé csappantyut m megemeli .
o Az dsszeszerelés forditott sorrendben toérténik.
Tisztitas
A gyogyszertartot @ és a porlasztokészlet hasznalt alkatrészeit, igy a szajrészt E vagy a maszkot
dﬁ vagy minden egyes haszndlat utan kb. 5 percen at kell tisztitani meleg (idedlis esetben desztil-
1alt), legfeljebb 40 °C-os vizben. A gydgyszertarté tisztitdsahoz kdvesse az Ontisztitas alabb leirt [épéseit.
Széritsa meg az alkatrészeket gondosan egy puha kendével. Amikor az alkatrészek teljesen megszérad-
tak, allitsa 6ket Ujra Ossze, és tegye Oket szaraz, zart tartdba, vagy pedig fertétlenitse ket.
o Ezutan végezze el az dntisztitast (lasd az ,Ontisztitd funkcid” cimdi fejezetet).

AFIGYELEM!

A tisztitdshoz soha ne tartsa a teljes készliléket folyo viz ala.
Gy6z6djon meg rola, hogy a tisztitdéskor minden szennyezédést eltavolitott, majd minden alkatrészt ala-
posan toroljon szarazra.
Ne haszndljon olyan tisztitdszereket, amelyek a bérrel vagy a nyalkahartyaval érintkezve, lenyeléskor
vagy belélegzéskor adott esetben mérgezéek lehetnek.
A készillék hazat szlikség esetén kimél6 szappanos oldattal enyhén atitatott kenddvel tisztitsa.
® Ha gyogyaszati oldatok vagy szennyezédések maradnak a késziilék vagy a gydgyszertartd @ ezlist/
arany érintkezdin, akkor ezeket az érintkezOket etil-alkohollal megnedvesitett filltisztitd palcikaval
tisztitsa meg.
o A készilléket minden egyes tisztitas el6tt ki kell kapcsolni, és meg kell varni, hogy lehdiljon.
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© Ne haszndljon surol6 hatésu tisztitészereket.

AFIGYELEM!

o Ugyelien ra, hogy ne jusson viz a késziilékbe!
* Ne tisztitsa mosogatégépben a késziiléket és a porlasztékészletet!
o Kerlilie el, hogy a készlilékre viz fréccsenjen. Csak teljesen széraz allapotban haszndlja a késziiléket.

AFIGYELEM!

Javasoljuk, hogy ne szakitsa meg az inhalaciét, mivel ha a kezelést hosszabb idére megszakitjak, az in-
halatum eldugithatja a gydgyszertartot @ ami adott esetben hatranyosan befolydsolhatja az adagolas
hatékonysagat.

Ontisztit6 funkcié

Ha szeretné teljesen eltavolitani a gyogyszermaradvanyokat és az esetleges duguldsokat, erre a készi-
1ék ontisztitd funkciojat tudja hasznalni.

Ehhez a kovetkezOképpen jarjon el:

1. A készlléket a fent leirt mddon szerelje szét.

2. Nyissa fel a gyogyszertarté fedelét m, és Ontse ki a maradék folyadékot.

3. Toltsdn elegendd mennyiségl (4-6 ml) (alacsony mésztartalmu) csapvizet a gydgyszertartéba @ Zérja
le a fedelet. Finoman rdzza meg a tartét, hogy a maradék folyadék jol elkeveredjen a tisztitofolyadékkal.

4. Nyissa fel a gyogyszertarté fedelét, dntse ki az dsszes folyadékot, majd ismét dntsdn bele elegendd
(lagy) csapvizet.

5. Helyezze a gydgyszertartot a készilékhazra @

6. Tartsa nyomva 3 masodpercig a BE/KI kapcsol6t E mikdzben a késziilék ki van kapcsolva. A LED-
es jelzéfény @ ekkor gyorsan, narancssargan villog, majd ezt kdvetéen a készilék ontisztito lizem-
mddra valt. A készlilék 10 percig automatikusan mikédik. Ugyeljen ra, hogy elegendé folyadék legyen
a gydgyszertartoban.
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Fertétlenités

A gyogyszertartd @ és a porlasztokészlet fertétlenitésekor vegye figyelembe az aldbbi pontokat. Java-
soljuk, hogy az egyes alkatrészeket rendszeresen fertétlenitse.

Elsé lépésként tisztitsa meg a gyogyszertartot @ és a porlasztdkészletet a ,Tisztitas” cim( fejezetben
leirtak szerint. Ezutan végezze el a fert6tlenitést.

AFIGYELEM!

Ugyelien ra, hogy a haldhoz lehetdleg ne érien hozza, mivel ettdl tonkremehet.
A fert6tlenitéshez ne hasznaljon natrium-hipokloritot tartalmazé fertétlenitészert, mivel az kart tehet a
porlasztéban.

Fertétlenités etil-alkohollal (70-75%)
o A szdjrészt E és a maszkokat @ tegye egy edénybe, és mindegyik alkatrészt lepje el az etil-
alkohol. Hagyja 10 percig hatni.
o Végll tisztitsa meg Ujra az 6sszes alkatrészt vizzel.
e Ezutan alaposan széritsa meg az 6sszes alkatrészt. Tovabbi informaciokat a ,Szaritas” cim( feje-
zetben taldl.

Fertétlenités forrasban 1évé vizzel

o A gyogyszertartot @ a fedelet E és a szajrészt fert6tlenités céljabdl 15 percre beleteheti forrasban
1év6 vizbe. Idedlis esetben ehhez desztillalt vizet kell haszndlni, hogy a halén ne maradjanak szennye-
z8dések és ne rakodon le vizkd. Az alkatrészek ne érintkezzenek az edény forré aljaval.

o Ezutan alaposan széritsa meg az dsszes alkatrészt. Tovabbi informécidkat a ,Szaritas” cim( feje-
zetben taldl.

o A gyogyszertartot @ tilos mikrohullamu stitébe tenni.

e Egy gyogyszertartoval 52, forrasban 1évé vizzel végzett fert6tlenitési ciklus elvégzése garantalt.
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A maszkokat tilos forr6 vizbe tennil
o Azt javasoljuk, hogy a maszkokat 70-75%-os etil-alkohollal fert6tlenitse.
Szaritas
o Szaritsa meg az alkatrészeket gondosan egy puha kendével.
o Ovatosan razza meg néhanyszor a gyégyszertartot Iz| hogy a halé kis lyukaibdl eltavolitsa a vizet.
® Helyezze az alkatrészeket tiszta, szaraz és nedvszivé alatétre, majd varja meg, mig teljesen megsza-
radnak (legaldbb 4 ¢ra).
* Ne hasznaljon mikrohulldmu siitét, edényszaritét vagy hajszaritdt a szaritdshoz vagy fertétlenitéshez.

Ugyelien arra, hogy tisztitas utan az alkatrészek teliesen megszéradjanak, mert ellenkez6 esetben na-
gyobb a kérokozdk elszaporodasanak veszélye.
Amikor az alkatrészek teliesen megszaradtak, dllitsa ket Ujra 6ssze, és tegye 6ket szaraz, zart tartéba.

Anyagellenallésag
* Mint minden mdanyag alkatrész, a gydgyszertartd Izl és a porlasztokészlet is bizonyos mértéki
kopdsnak van kitéve a gyakori hasznélat és a higiéniai el6készités miatt. Az id6 mulasaval emiatt
megvaltozhat az aeroszol, ami csokkentheti a kezelés hatékonysagat. Ezért javasoljuk, hogy legké-
sébb egy év utan cserélje ki a gydgyszertartét | 2 | és a porlasztokészletet.
Tarolas
* Ne térolja nedves koriilmények kdzétt (pl. furdészobaban), és ne szallitsa nedves targyakkal egyditt.
 Tarolaskor és szallitaskor védje a kdzvetlen napsugérzastol.
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9. TARTOZEKOK ES/VAGY POTALKATRESZEK

A tartozékok és/vagy potalkatrészek beszerzéséhez latogasson el a www.beurer.com weboldalra, vagy
forduljon az orszadgaban miikodd Ugyfélszolgalathoz (www.beurermedical.hu ). A tartozékok és/vagy
potalkatrészek emellett kiskereskedelmi forgalomban is elérhetdk.

Megnevezés (Anyag) REF

Széjrész (PP), felnéttmaszk (PVC), gyermekmaszk (PVC), halds porlaszté gydgyszertar- | 110.126
toval (PC)

10. MI A TEENDO PROBLEMA ESETEN?

Probléma/kérdés Lehetséges ok/megoldas

Az inhalétor egyal- 1. Tdl kevés gyogyszer van a gy6gyszertartoban [2].
talan nem vagy tul

kevés aeroszolt alit | 2 AZ inhalatort nem fiiggdlegesen tartjak.

eld. 3. Porlasztashoz nem alkalmas gyogyszerfolyadékot toltéttek be (pl. tal
viszkdzus. A viszkozitds nem lehet nagyobb 3-nal. A viszkozitasrol érdek-
|6djon a gyégyszertarban.)
A gyogyszerfolyadékot orvosnak kell felirnia.

4. Az akkumulator lemeriilt. Toltse fel.
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Probléma/kérdés

Lehetséges ok/megoldas

A kibocséatas tul kicsi.

1. A gyégyszertartdban légbuborékok vannak, amelyek megakadalyozzak a
haléval valé folyamatos érintkezést. Ellendrizze és tavolitsa el az esetleges
légbuborékokat.

2. A haldn 1évé részecskék akaddlyozzak a kibocsatast. Ebben az esetben
meg kell szakitania az inhalalasi folyamatot, és le kell vennie a maszkot
vagy a szajrészt. Ezutan tisztitsa meg és fertétlenitse a gydgyszertartot
(lasd a ,Tisztitas és apolas” cim(i fejezetet).

3. A hélé elhasznalédott. Cserélje ki a gydgyszertartot @ .

Milyen gyogyszereket
lehet inhalalni?

Természetesen csak az orvos dontheti el, hogy On milyen gydgyszereket
hasznélhat a betegsége kezelésére.

Kérdezze meg errél orvosat.

Az IH 47 készilékkel 3-nél kisebb viszkozitassal rendelkez6 gyogyszereket
lehet porlasztani.

Olajtartalmu gydgyszerek (kiilondsen illdolajok), valamint pentamidin-
készitmények és lipidtartalmu gyégyszerek nem hasznalhatdk, mivel azok
megtdmadijak a gyogyszertartd anyagat, ami hibakat eredményezhet.

Inhalécids oldat

marad a gyogyszer-
tartéban %

Ez normélis jelenség, és miiszaki oka van. Fejezze be az inhalalast, amint a
porlaszté hangja jelentésen megvaltozik, vagy a készilék inhaldtum hianya-
ban automatikusan kikapcsol.
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Probléma/kérdés Lehetséges ok/megoldas

Mire kell Ggyelni 1. Csecsemdk esetében a hatékony inhaldlas érdekében a maszknak el kell
a csecsemdbkkel takarnia az orrot és a szdjat.

és gyermekekkel 2. Gyermekeknél a maszknak szintén el kell takarnia az orrot és a szdjat.
kapcsolatosan? Nem észszer(i az inhalatort alvé személynél haszndlni, mivel ilyenkor tul

kevés gydgyszer jut a tidébe.
Felhivas: Az inhalalast csak felnétt felligyelete mellett és segitségével sza-
bad végezni, és a gyermeket nem szabad kézben magéra hagyni.

Mindenkinek sajat Igen, erre higiéniai okokbdl mindenképp sziikség van.

porlasztokészletre
van szliksége?

11. ARTALMATLANITAS

Az elemek artalmatlanitasa

¢ A hasznalt, teliesen lemerilt akkumulatorokat a kiilén megijeldlt gydijtétartalyokba helyezve, veszé-

lyeshulladék-gydjtéhelyeken vagy villamossagi boltokba leadva artalmatlanitsa. Az akkumulétorok
artalmatlanitdsara térvény kételezi Ont.

e A kéros anyagot tartalmazé elemeken a kdvetkezd jelélések szerepelnek: K

Pb = az akkumulator 6Imot tartalmaz
Cd = az akkumulator kadmiumot tartalmaz
Hg = az akkumulator higanyt tartalmaz

9 gany Pb Cd Hg
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Altalanos artalmatlanitas

A kérnyezet védelme érdekében a készliléket az élettartama végén nem szabad a haztartasi hul-
ladékok kdzé dobni. Az artalmatlanitast az On orszagdaban talalhaté megfelel6 gydjtéhelyeken kell
elvégezni. A késziiléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl sz6l6 (WEEE
- Waste Electrical and Electronic Equipment) eurdpai uniés iranyelv szerint artalmatlanitsa. Eset-
leges tovabbi kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervhez.

12. MUSZAKI ADATOK

=i

Tipus IH 47

Méretek (H x Sz x Ma) 48 x 59 x 115 mm

Témeg 0,0926 kg + 0,005 kg

Bemenet 5VDC,1,2A

Energiafogyasztas <25W

Toltétérfogat min. 0,5 ml
max. 10 ml

Gydgyszerporlasztas alacsony porlasztasi sebesség: > 0,15 ml/perc
magas porlasztasi sebesség: = 0,25 ml/perc

Rezgési frekvencia 110 kHz + 10 kHz

Hangnyomas kb. <45 dB(A)

Uzemi feltételek hémérséklet: +5 °C-+40 °C

relativ paratartalom: 15-90%, nem kondenzalé
kdrnyezeti nyomas: 700-1060 hPa

Tarolasi és szallitasi hémérséklet: -40 °C-+55 °C
feltételek relativ paratartalom: 5-93%, nem kondenzalo
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A készilék varhato

élettartama A termék élettartamara vonatkoz6 informaciokat a honlapon taldlja.
Akkumulator:

Kapacitas 600 mAh

Névleges fesziiltség 3,7V

Tipusjelzés litium-ion

Aeroszol-teljesitmény az  porlasztasi mennyiség: 0,72 ml

I1SO 27427:2023 szabvany e porlasztasi teljesitmény: 0,13 ml/perc

szerint, szalbutamollal: o kibocsétott tolt6térfogat szazalékban, percenként: 6,47%

o fennmaradé (rtartalom: 0,04 ml

o részecskeméret (MMAD): 3,43 um

® GSD (geometrikus standard deviacio): 1,77

® RF (tlid6be juto frakcié <5 um): 74,67 %

® nagy részecsketartomany (>5 ym): 25,33%

® kozepes részecsketartomany (2-5 um): 57,27%
o kis részecsketartomany (<2 pm): 17,40%

Szoftververzié V1.0.3.

A sorozatszdmot a készlléken taldlja.
Mdszaki valtoztatasok joga fenntartva. (Iasd a ,Tisztitas és apolds” cim( fejezetet).
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Részecskeméret-diagram
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A mérések kaszkad impaktorral (Next Generation Impactor — NGI), szalbutamol-oldat felhasznalaséaval
készliltek.

A diagram nem biztos, hogy ebben a formaban alkalmazhaté szuszpenzidkra vagy nagyon s(rl gydgy-
szerekre. Tovabbi informaciokat az adott gyogyszer gyartdjatol kaphat.

Az aeroszolértékek felnbttek légzési szokasain alapulnak, és valdszinlleg eltérnek a gyermek- vagy cse-
csemdépopulaciok esetében.

Ha a készlléket nem a megadott specifikacidknak megfeleléen haszndlja, akkor nem garantélhaté an-
nak kifogastalan mikodése! A termék javitasa és tovabbfejlesztése céljdbdl a miszaki valtoztatas jogat
fenntartjuk.

Ez a készlilék és a hozza tartozd porlasztokészlet megfelel az EN 60601-1-2 eurdpai szabvanynak
(1. csoport, B. osztaly, 6sszhangban a kdvetkezékkel: CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,
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IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, I[EC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8,
IEC 61000-4-11) és kulénleges dvintézkedések vonatkoznak rajuk az elektromagneses Osszeférhets-
séget illetéen.

13. GARANCIA/SZERVIZ

A garanciaval és a garancidlis feltételekkel kapcsolatban bévebb téjékoztatast a mellékelt jotallasi jegyen
taldl.

Megjegyzés a problémak bejelentéséhez
Az Eurépai Unidban és annak megfeleld szabalyozasi rendszerekben tartézkodd felhasznalokra/pa-
ciensekre a kovetkezé vonatkozik: Amennyiben a termék hasznélata kdzben vagy annak kdvetkez-
tében sulyos probléma 1épne fel, ezt a gyarté és/vagy annak meghatalmazottja, valamint az On
tartdzkodasi helye szerinti tagéllam hatdsaga felé kell jelezni.

Tévedések és valtoztatas joga fenntartva
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Beurer GmbH e Séflinger Str. 218 e 89077 Ulm, Germany
u www.beurer.com ® www.beurer-healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
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Magyarorszagi forgalmazé:
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