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MAGYAR

Olvassa el figyelmesen a hasznalati utmutatét. Tartsa be a figyelmeztetéseket és
biztonsagi tudnivalokat. Orizze meg a hasznalati Gtmutatét késébbi hasznalatra.
Tegye azt mas hasznalok szamara is hozzaférhetévé. A késziilék tovabbadasa
esetén a hasznalati utmutatot is adja tovabb.
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Ellendrizze a kartoncsomagolés esetleges kiilsé sérliléseit és a tartalom teljességét. Hasznalat elétt gys-
26djon meg réla, hogy a készliléken és a porlasztokészleten (szajrész, maszkok) nincsenek lathatd sérii-
lések, és minden csomagoldanyagot eltavolitott. Ha kétségei meriilnek fel a készllékkel kapcsolatban,
akkor ne haszndlja azt, hanem forduljon a kereskedéjéhez vagy az ligyfélszolgalat megadott ciméhez.



e inhalator

e halds porlaszté gyogyszertartéval (a tovabbiakban: ,,gyégyszertarté”)
® sz3jrész

o felnéttmaszk PVC-bdl

o gyermekmaszk PVC-bdl

e USB-C kabel

o taroldtaska

e haszndlati Utmutaté

2. JELMAGYARAZAT

A jelen hasznalati Utmutatdban az alabbi szimboélumokkal fog taldlkozni:

Potencidlisan fennallé veszélyt jeldl. Ha nem kertilik el, az haldlhoz vagy sulyos sériilésekhez
vezethet.

AFIGYELEM!

Potencidlisan fennallé veszélyt jeldl. Ha nem kertilik el, az kdnny( vagy kisebb sériilésekhez
vezethet.

Potencidlisan karosodashoz vezetd helyzetet jelol. Ha nem kerillik el, az a készllék vagy a kdrnyeze-
tében taldlhato targyak karosodasahoz vezethet.




A csomagoléson, valamint a késziilék és a porlasztokészlet tipustablajan a kdvetkezd szimbolumokat
hasznaljuk:

Vegye figyelembe az Gtmutatét.

A munka megkezdése és/vagy a
készillékek vagy gépek haszndlata elétt
olvassa el az Utmutatot.

Termékinformaciok
Fontos informéacidkra vonatkozo
megjegyzések

%)

Csomagoléanyag-jeldlés. A = anyagkdd, CE-jeldlés
B = anyagszam: 1-7 = mianyag, A termék eleget tesz az érvényes eurdpai
20-22 = papir és karton és nemzeti irdnyelveknek.
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@- Vélassza szét a terméket és a
csomagoldelemeket, és artalmatlanitsa

@ II. érintésvédelmi osztalyba tartozo
azokat a helyi eléirasoknak megfeleléen.

késziilék

mﬁ A veszélyes anyagot tartalmazo elemeket
Pb Cd Hg.

Az elektronikus készilékeket tilos
a haztartasi hulladékkal egyiitt
artalmatlanitani.

tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt
artalmatlanitani.
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3. RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Rendeltetés

Az inhaldtorok (a kompresszoros, az ultrahangos és a halés inhalatorokat is beleértve) folyadékok és fo-
lyékony gydgyszerek porlasztasara szolgalo gyogyaszati termékek. A készllék hasznalatakor a lyukak-
kal ellatott, rezgd halo és a folyékony gydgyszer kombinacidjabol aeroszolok keletkeznek. Az aeroszolos
kezelés a fels és az also légutak kezelésére szolgal. Az On orvosa altal felirt, illetve javasolt gyogyszerek
porlasztasan és inhaldlasan keresztll megelézheti a 1éguti megbetegedéseket, vagy ilyen megbetege-
dés esetén csokkenteni tudja a tiineteket, felgyorsitva a gydgyulasi folyamatot.

Célcsoport

Az inhalator otthoni kdrnyezetben végzett orvosi ellatasra szolgdl, professziondlis egészségugyi ellatd
intézményekben nem hasznalhaté.

Az inhalatort 2 éves kor felett feligyelet mellett, 12 éves kortél pedig 6nallé kezeléshez lehet hasznaini.
Az adott személy arcanak formaja és mérete hatarozza meg, hogy a készlileket lehet-e felligyelet mel-
lett hasznalni. Igy el6fordulhat, hogy a késziilék csak késébb hasznalhaté felligyelet mellett. A maszk-
kal val6 belégzés soran iigyelien arra, hogy a maszk megfeleléen illeszkedjen, és a szemek szabadon
maradjanak.



Klinikai haszon
A léguti megbetegedések tobbségénél az inhalalas a leghatékonyabb mddja a gydgyszerek beadasanak.

Az aldbbi elénydkkel jar:
o A gydgyszer kozvetlenll azokba a szervekbe kertil, ahol szilkség van ra.
® L ényegesen megnd a gydgyszer lokalis bioldgiai hasznosithatdsaga.
e Jelent6sen csokken a szisztémas diffizid.
* Csak igen kis ddzisokban van szilkség a gyogyszerre.
© Gyors és hatékony terapias hatas.
® Sokkal enyhébb mellékhatasokkal jar, mint a szisztémas adagolas.
* Nedvesiti a légutakat.
o Fellazitja és folyékonnya teszi a (hérgé)valadékot.
® Oldédnak a horgdgoresok (spazmolizis).
e Enyhliinek a megduzzadt és gyulladt hérgényalkahartyaval jaré panaszok.
o A véladékokat fel lehet kéhogni.
® Legydzi a léguti fertézések korokozoit.
Javallatok
Az inhalator felsé és/vagy alsé Iéguti megbetegedések esetén hasznalhato.

A felsé légutakat érintik tdbbek koz6tt az alabbi megbetegedések:
¢ Orrnyalkahartya-gyulladas
o Allergias orryalkahartya-gyulladas
® Orrmellékireg-fert6zés
© Torokgyulladas
* Gégegyulladas

Az alsé légutakat érintik tobbek kézétt az aldbbi megbetegedések:
® Asthma bronchiale
® Horghurut



e COPD (krénikus obstruktiv tiidébetegség)
® Horgétagulat

e Heveny légcsé- és horgdgyulladas

® Mukoviszcidézis

o Tuddégyulladas

Ellenjavallatok

e A porlaszté nem alkalmas életveszélyes megbetegedések kezelésére.

® A 12 év alatti gyermekek vagy a korlatozott fizikai, érzékszervi (pl. csokkent fajdalomérzékelés) vagy
mentalis képességekkel rendelkezd vagy tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkez6 szemé-
lyek csak felligyelet mellett hasznalhatjak ezt a készlléket, vagy pedig akkor, ha a késziilék biz-
tonsagos hasznélatara betanitottak Sket, és telies mértékben tudatdban vannak a hasznalattal jaré
kockézatoknak.

* Ne hasznélja a késziiléket [élegeztetés alatt allé és/vagy eszméletlen személyeken.

e Nézzen utana a gydgyszer betegtajékoztatéjaban, hogy milyen lehetséges ellenjavallatai vannak az
ismert aeroszolterapias rendszerekkel valé hasznalatnak.

* Ha a készlilék nem mikédik rendeltetésszertien, vagy On nem érzi j6l magat, esetleg fajdalmai van-
nak, akkor azonnal hagyja abba a hasznélatot.

4. FIGYELMEZTETESEK ES BIZTONSAGI TUDNIVALOK

¢ A porlaszté nem befolyasolja jelentésen a beadott gydgyszerek hatékonysagat és biztonsagossagat,
és nem alkalmas életveszélyes dllapotok kezelésére. A porlaszté nem alkalmas érzéstelenité vagy
egyéb lélegeztetd rendszerekkel valé hasznalatra.

* Megfeleld el6készités utan a készlilék Ujrahasznalhaté. Ehhez az el6készitéshez hozzatartozik az 9sz-
szes alkatrész cseréje (a porlasztét is beleértve). Javasoljuk, hogy legkésdébb egy év utan cserélje ki
a gydgyszertartét és a tobbi alkatrészt. A csere idépontjara vonatkozé javaslat azon a feltételezésen
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alapul, hogy a késztiléket naponta legfeljebb 2 ciklusra és ciklusonként < 10 percig haszndljék, to-
vabba rendszeresen fertétlenitik és tisztitjiak a hasznalati Utmutaté szerint (8. fejezet: Tisztitas és
4polas). Higiéniai okokbdl minden egyes felhasznald feltétlendl a sajat alkatrészeit haszndlja.

* Mindig tartsa be orvosa vagy gyogyszerésze utasitasait az alkalmazandd gyogyszer fajtajara, az ada-
golasra, valamint az inhaldlds gyakorisdgara és id6tartamara vonatkozoéan. A gyégyszerekkel valé
hasznélatot, illetve a gydgyszeres porlasztast illetéen tartsa be az adott gydgyszerekre vonatkozé
kovetelményeket és korlatozasokat. Felhivas: A kezeléshez kizardlag az orvosa dltal az adott diagné-
zisnak megfeleléen elrendelt gyogyszereket haszndlja.

o A készlilék nem helyettesiti az orvosi tandcsadast és kezelést. Fajdalmak vagy megbetegedések
esetén mindig el6szor az orvosahoz forduljon.

* Barmilyen egészséguigyi aggalyai merlinek fel, forduljon a haziorvosahoz!

¢ Inhalatorunkkal ne hasznaljon olyan folyadékokat, amelyek nem kompatibilisek az acéllal, a PP-vel,
a PC-vel, a szilikonnal vagy a PVC-vel. Ha a folyadékhoz mellékelt informaciok nem adnak felvila-
gositast az ilyen anyagokkal valé kompatibilitasra vonatkozéan, forduljon a folyadék gyartéjahoz.
Kompatibilis folyadék példaul a szalbutamol-oldat és a natrium-klorid-oldat.

o A részecskeméret-eloszlasi gérbe, az MMAD, a porlasztasi mennyiség és/vagy a porlasztési tel-
jesitmény valtozhat, ha az aeroszolértékekre vonatkozé miiszaki adatokban megadottaktdl eltérd
gydgyszert, szuszpenziot, emulziét vagy nagy viszkozitasu oldatot hasznalnak.

® Kérjuk, az inhalator hasznélata soran tartsa be az altalanos higiéniai eléirdsokat.

© Haszndlat el6tt gy6z6djon meg rdla, hogy a készlléken vagy az alkatrészein nincsenek lathaté séri-
|ések. Ha kétségei meriilnek fel a késziilékkel kapcsolatban, akkor ne hasznélja azt, hanem forduljon
a kereskeddjéhez vagy az Uigyfélszolgalat megadott ciméhez.

o A késziiléken és alkatrészein tilos valtoztatasokat végezni.

o Kizérdlag a gyarto altal javasolt tartozékokat hasznalja.

® Az inhalatort csak kompatibilis Beurer porlasztékkal és a megfelelé Beurer alkatrészekkel szabad
hasznélni. Mas gyartok porlasztéinak és alkatrészeinek haszndlata hatranyosan befolyasolhatja a
kezelés hatékonysagat, és karosithatja a késztiléket.

® Haszndlat kdzben tartsa tavol a késziiléket a szemétdl, ugyanis a gydgyszerpermet kéros hatasu
lehet.
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¢ Ne haszndlja a készliléket gyulékony vagy robbanékony gazok, oxigén vagy nitrogén-oxid kézelében.

o A késziléket és az alkatrészeit gyermekektdl és hazidllatoktol tavol tarolja.

e A csomagoldanyagot tartsa gyermekektd| tavol (fulladasveszély).

* Minden tisztitas és/vagy karbantartas el6tt kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki az USB-C kabel
dugaszat.

® Ha a készliléket a maximalisan megengedett tarolasi hémérsékleten taroltak, hasznalat el6tt varni
kell 4 ¢rat, hogy lehdljon, amig készen nem all a rendeltetésszer(i hasznalatra. Ha a késziiléket a
minimalisan megengedett tarolasi hémérsékleten taroltak, hasznalat eltt szintén varni kell 4 6rat,
hogy készen alljon a rendeltetésszer(i hasznélatra.

® Soha ne meritse vizbe a késziléket, és ne haszndlja flirdészobaban. Semmiképpen sem juthat be
folyadék a késziilékbe.

® Ha a készlilék leesett, nagy nedvességnek lett kitéve vagy egyéb karosodast szenvedett, akkor
ezt kdvetéen mar nem szabad hasznalni. Kétség esetén forduljon az lgyfélszolgalathoz vagy a
keresked6hoz.

o Az dramkimaraddsok, hirtelen fellép6 interferenciak vagy egyéb kedvezétlen korilmények eredmé-
nyeként eléfordulhat, hogy a késziilék tobbé nem miikodik. Ezért javasoljuk, hogy legyen Onnél
helyettesité készllék vagy helyettesitd gydgyszerek (utdbbit egyeztesse orvosaval).

o A kébelt tartsa kisgyermekektdl tavol, hogy megelézze a nyakra tekeredés és a fulladas veszélyét.

o A késziiléket csak a tipustablan megadott haldzati fesziiltséghez szabad csatlakoztatni.

® Soha ne érintse meg nedves kézzel az USB-C kabelt, mivel igy aram(ités érheti.

o A halézati egységet ne az USB-C kéabelnél fogva hizza ki az aljzatbdl.

e Az USB-C kabelt ne nyomja 0ssze, ne hajlitsa meg, ne hlizza végig éles szél(i targyon, tgyeljen ra,
hogy ne légjon le, és 6vja a héforrasoktol.

e Javasoljuk, hogy a veszélyes tulheviilés elkeriilése érdekében teljesen tekerje le az USB-C kabelt.

* Ha megsériilt a készlilék USB-C kabele, akkor azt artalmatlanitani kell. Kérjuk, forduljon az tigyfél-
szolgdlathoz vagy a keresked6hoz.



o A készlilék felnyitdsakor aramités veszélye 4l fenn. A késziilék csakis akkor van levélasztva az
aramhalézatrol, ha az adaptert kihtztak (és az USB-C kabel semmilyen mas aramforrashoz nem
csatlakozik).

AFIGYELEM!

o A készilléket (vagy az USB-C kabelt) soha ne tarolja héforrasok kézelében.

¢ Ne haszndlja a késziiléket olyan helyiségben, ahol kordbban spray-t hasznaltak. Miel6tt sort keritene
a kezelésre, szelléztesse ki a helyiséget.

* Ha a késziilék szokatlan hangokat ad ki, ne haszndlja.

® Olyan helyen tarolja a készliléket, amely védett az id6jarasi hatasoktdl. A késziiléket a megadott
kornyezeti feltételek mellett kell tarolni.

© Ne haszndlja a készUléket elektromagneses jeladdk kdzelében.

o Ovja a késziiléket az erSs (itésektdl.

o A késziiléket az akkumulator teljes feltdltédését kdvetben valassza le az dramhaldzatrol.

* Ha adapterre vagy hosszabbitokabelre van szilksége, akkor annak meg kell felelnie az érvényben
Iévé biztonsagi kévetelményeknek. Az adapteren megadott teljesitménykorlatot és maximalis telje-
sitményt tilos tullépni.

Uzembe helyezés el6tt

o A késziilék hasznalata el6tt tavolitson el minden csomagoléanyagot.

o Ovja a késziiléket a portdl, a szennyezédésektd| és a nedvességtsl, és soha ne takarja le hasznalat
kdzben.

o A késziiléket ne haszndlja nagyon poros helyen.

e Azonnal kapcsolja ki a késztiléket, ha meghibasodott vagy nem m(ikddik rendeltetésszerien.

o A gyartd cég nem felel a szakszerditlen vagy helytelen haszndlatbdl szarmazé karokeért.

Javitas

* Semmiképp ne nyissa fel vagy kisérelie megjavitani a késziléket. Ellenkezé esetben meghibasodas

Iéphet fel. A jelen Utmutato figyelmen kiviil hagyasa a garancia elvesztésével jar.

1



o A készillék nem igényel karbantartast.
® Ha javitasra van sziikség, forduljon az ligyfélszolgélathoz vagy egy hivatalos kereskedéhoz.

Az elemekkel kapcsolatos tudnivalok

¢ Robbanasveszély! Tiizveszély! A felsorolt pontok figyelmen kiviil hagyasa személyi sérlilést, tiime-
legedést, kifolyast, légtelenedést, torést, robbanast vagy tlizet okozhat.

o A toltéshez mindig a megfelel6 vagy a készllékhez kapott toltékabelt/toltékésziiléket/haldzati egy-
séget hasznalja.

o Kerlilje a hosszu ideig tarto toltést és a tultoltést. Ha feltoltddott a toltékészilék, hizza ki a dugaszat.

e Csak felligyelet mellett toltse a késziiléket, és kdzben ellendrizze, hogy nem forrésodik-e fel, nem
deformalédik-e el, és nem szivarognak-e bel6le gazok. Kétség esetén szakitsa meg a toltést.

* A meghibasodott elemeket/tdltékabelt/tdltékészlléket ne haszndlja tovabb, és mihamarabb artal-
matlanitsa az elirasoknak megfelelen (lasd az ,Artaimatlanitas” fejezetet).

¢ Ne dobja tlizbe a készilléket vagy az elemeket.

o A késziiléket és az elemeket tilos kisitni, heviteni, szétszedni, felnyitni, feldarabolni, deformalini, be-
tokozni, médositani vagy Utéseknek kitenni.

e Soha ne zérja révidre az elemeket és az elemrél mlkodtetett késziilék érintkezbit.

o Ovja a késziiléket és az elemeket a kdzvetlen napsugarzastol, az es6tdl, a hétél és a viztd.

® Ha az elemeket rendkivil magas hémérsékletnek vagy rendkivil alacsony légnyomasnak teszik ki, az
robbandshoz vagy gyulékony folyadékok és gazok szivargasahoz vezethet.

® Ha valamelyik elem folyadéka a bdrre vagy a szembe jut, az érintett teriiletet dblitse le vizzel, és
forduljon orvoshoz.

* Ez a készlilek nem cserélhetd elemet tartalmaz. Ha az elem elérte az élettartama végét, akkor a ké-
szliléket az el6irasoknak megfeleléen artalmatlanitani kell (lasd az ,Artalmatlanitas” fejezetet).
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Az elektromagneses dsszeférhet6séggel kapcsolatos tudnivalék

® A készlilék az ebben a haszndlati Utmutatdban leirt 6sszes kdrnyezetben térténd hasznélatra alkal-
mas, beleértve az otthoni hasznalatot.

o A készilék elektromagneses zavarok kézelében adott esetben csak korlatozott mértékben hasznal-
hatd. Ennek kovetkeztében pl. meghibasodhat a kész(ilék.

o A készliléket lehetSleg ne hasznalja kdzvetlenil egyéb készilékek mellett, illetve egyéb késziilé-
kekkel egymasra rakva, mivel ez hibas mlkddést idézhet el6. Amennyiben mégis elkeriilhetetlenné
vélna a fent leirtak szerinti hasznalat, ezen késziiléket és a tobbi késziiléket is ellendrizni kell a helyes
mUkddés szempontjabdl.

o A késziilék gyartéja altal meghatéarozottél vagy rendelkezésre bocsatottdl eltéré porlasztdkészlet
hasznélata megndvekedett elektroméagneses sugdarzassal vagy a késziilék elektromagneses stabi-
litdsanak csokkenésével jarhat, és hibas mikodéshez vezethet.

* A hordozhato, radiéfrekvencias kommunikacios eszkdzoket (beleértve a perifériakat, példaul az an-
tennakabeleket vagy kiilsé antenndakat) legaldabb 30 cm tavolsagra kell tartani a késziilék minden
részétdl, beleértve a csomagban taldlhaté kabeleket is.

¢ Ennek figyelmen kivil hagyasa a készlilék teljesitményének csokkenésével jarhat.

5. A KESZULEK ES A PORLASZTOKESZLET LEIiRASA

A kapcsolddo rajzokat a 3. oldalon taldlja.

A késziilék attekintése
halés porlaszté gyogyszertartéval (a tovabbiakban:
»gyogyszertartd”)

[8] készilékhaz [4] BE/KIkapcsolo

E a gyogyszertartd fedele

E LED-es jelzéfény @ gomb a gyégyszertartd fedelének nyitdsahoz



USB-C csatlakozé USB-C kébel

A porlasztokészlet attekintése
[8] feinéttmaszk PVC-bdl gyermekmaszk PVC-bdl

|£| szajrész

Porlasztokészlet
Csak a gyarto altal ajanlott porlasztokészletet hasznalja, mert csak igy garantalhaté a biztonsagos
miikodés.

AFIGYELEM!

Kifolyas elleni védelem

Amikor a gyégyszert betdlti a gydgyszertartéba, ligyeljen arra, hogy azt csak a maximum jelélésig (10 ml)
toltse meg. A késziilék javasolt toltési mennyisége 0,5-10 ml.

A porlasztani kivant anyagnak érintkeznie kell a haléval, hogy sor kerlilhessen a porlasztasra. Ellenkezé
esetben a porlasztas automatikusan ledll.

Ezért a készliléket lehetbség szerint tartsa figgélegesen.

6. UZEMBE HELYEZES
Az els6 hasznalat el6tt

o Az elsé haszndlat el6tt tisztitsa meg és fert6tlenitse a gydgyszertartot Izl, valamint a porlasztokész-
letet. Lasd ehhez a ,Tisztitas és dpolas” cim( fejezetet.
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Osszeszerelés
Vegye ki a készliléket a csomagolasbol.
Ha nincs dsszeszerelve a gyégyszertartd @, tolja azt fentrdl, figgéleges irdnyban a készilékhazra @

Az inhalator akkumulatoranak feltéltése
Az inhalator akkumulatoranak feltdltéséhez az alabbi médon jarjon el:

e Csatlakoztassa a csomagban 1évé USB-C kabelt | 8 | az inhalétor aljan 1évé USB-C csatlakozéhoz
és egy USB halézati egységhez (nem tartalmazza a csomag; a halézati egységnek eleget kell
tennie a Il. érintésvédelmi osztaly kévetelményeinek, és az EN 60601-1 eurdpai szabvany szerinti
tanusitvannyal kell rendelkeznie; 5V, 500mA). Csatlakoztassa az USB halézati egységet egy meg-
feleld fali aljzatba.

Toltés kozben fektesse a hatoldaldra az inhalatort.

® Toltés kdzben a LED-es jelz6fény @ folyamatosan narancssargan vilagit. Amikor teljesen feltélt6dott
az akkumulator, a LED-es jelz6fény folyamatosan zélden vildgit.

e Az akkumulator &ltaldban kb. 2 éra alatt toltédik fel teljesen.

* Ha teljesen felt6lt6dott az akkumulator, akkor hiizza ki az USB-C kabelt | 8 | az USB halézati egység-
gel egyitt a csatlakozoaljzatbdl és az inhalatoron lévé USB-C csatlakozdbol .

o Teljesen feltdltott akkumulatornal az akkumulator tizemideje nagyjabdl 1,5 éra. Ha a késziilék hasz-
nélata kdzben a LED-es jelzéfény @ narancssarga szinnel kezd vilagitani, az az akkumulator ala-
csony toltottségi szintjét jelzi.

e Az alacsony akkumulatortoltttségi szint kijelzésének modja a készilék hasznalatéanak jellegétdl
fligg. Ha nagy porlasztasi sebességet valasztott, akkor a LED-es jelzéfény folyamatosan na-
rancssargan vilagit. Ha kis porlasztasi sebességet valasztott, akkor a LED-es jelz6fény E lassan,
narancssargan villog.

® Toltés kdzben az inhalator nem hasznalhatd.



7. ALKALMAZAS

7.1 Az inhalator el6készitése

e Higiéniai okokbdl feltétlendl tisztitsa meg és fertétlenitse rendszeresen a gydgyszertartot @ és a
porlasztokészletet. Lasd ehhez a ,Tisztitas és apolas” cim( fejezetet.

® Ha a terapia soran tébb kildonbdzé gydgyszert inhaldl egymas utan, akkor tgyeljen arra, hogy a
gyogyszertartét @ minden haszndlat utan &t kell 6bliteni meleg csapvizzel. Lasd ehhez a ,Tisztitas
és apolas” cim( fejezetet.

7.2 A gyogyszertarto feltéltése

o Nyissa ki a gyogyszertartd @ fedelét ugy, hogy az éramutaté jarasaval ellentétes irdnyba forgatja a
fedelet , és toltse meg a gyogyszertartot izotdnids konyhasooldattal, vagy kdzvetlenil dntse bele
a gyogyszert. Ne téltse tul a gyogyszertartét.

¢ A javasolt maximalis téltési mennyiség 10 ml.

e Csak az orvosa utasitdsa szerinti gydgyszereket alkalmazza, és kérdezzen ra az Onnek megfelelé
inhaldcids id6tartamra és mennyiségre.

® Ha az orvos &ltal felirt gydgyszermennyiség kevesebb, mint 0,5 ml, akkor azt izoténids konyhasool-
dattal kell feltélteni. A higitasra viszkézus gydgyszerek (viszkozitds < 3) esetében is sziikség van.
llyenkor is tartsa be az orvosa utasitasait.

7.3 A gyogyszertarto lezarasa

o Zarja le a gyogyszertartd @ fedelét ugy, hogy az 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba forgatja a
fedelet, hogy a fedélen és a gydgyszertartdn lévé jeldlések egybeessenek. ﬁ

7.4 Porlasztokészlet csatlakoztatasa

e Erdsitse a porlasztokészlet kivant elemét (szajrész E felnéttmaszk @ vagy gyermekmaszk a
felszerelt gyogyszertartéhoz @ E Ha a felnéttmaszkot @ vagy a gyermekmaszkot [10] hasznalja,
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akkor a mellékelt szalagokbdl is hasznélhatja valamelyiket. Gy6z6djon meg rdla, hogy a szalagot egy
csomoval biztonsagosan hozzardgzitette a maszkhoz.

o Ekkor vigye a késziléket a szajahoz, és ajkaival tartsa szorosan a szajrészt. A maszk(ok) hasznélata
soran a maszkot az orrara és a szajara helyezze.

* Mielétt bekapcsolna a készliléket, gy6z6djon meg rola, hogy betdltdtte a folyadékot. Inditsa el a
késziiléket a BE/KI kapcsold Izl megnyomasaval.

* Amikor permet tavozik a készllékbdl, és a LED-es jelz6fény E folyamatosan kéken vilagit, akkor a
késziilék megfeleléen mikodik.

A keszulek nem alkalmas folyamatos hasznalatra, 20 perc hasznalat utan 40 percre ki kell kapcsolni. A
szajrészen at végzett inhaldlds a terapia leghatékonyabb formaja az alsé légutak szamara. Altalaban a
maszkos inhalalast csak akkor ajanlott, ha szajrész haszndlata nem lehetséges (pl. olyan gyermekeknél,
akik a szajrésszel még nem tudnak inhaldlni). Ha maszkot hasznal, akkor azt egy rogzitészalag segit-
ségével rogzitheti a fejére. A maszkkal valé belégzés soran Ugyelien arra, hogy a maszk megfeleléen
illeszkedjen, és a szemek szabadon maradjanak.

A gyogyszer dramlasi sebessége a készlilék gyari bedllitdsainal ,magas” értékre van bedllitva. A gyogy-
szer dramlasi sebességét hasznalat kdzben médosithatja: ehhez tartsa nyomva 3 masodpercig a BE/KI
kapcsoldt | 4|, amig a LED-es jelz6fény | 5 | kéken nem villog. Magasrdl alacsony porlasztasi sebességre
kapcsolhat, majd vissza. Amikor a LED-es jelzéfény E folyamatosan kéken vilagit, akkor ez magas,
kb. 0,4 ml/perces porlasztasi sebességet jelez; amikor a LED-es jelz6fény E lassan, kéken villog, akkor
ez alacsony, kb. 0,2 ml/perc porlasztasi sebességet jelez.

A gyogyszer dramlasi sebességét igazitsa sajat igényeihez.



7.5 A helyes inhalalas

Légzéstechnika

o A részecskék lehetd legjobb eloszldsahoz a légutakban fontos a megfeleld Iégzéstechnika. Annak
érdekében, hogy a részecskék eljussanak az On légutaiba és tiidejébe, lassan és mélyen lélegezzen
be, majd rovid ideig (5-10 masodpercig) tartsa vissza a lélegzetét, és gyorsan lélegezzen ki.

e Inhalatorokat csak azutan haszndljon, hogy kikérte orvosa véleményét a léguti megbetegedések
kezelését illetéen. Az orvos tanacsot ad majd az inhaldciés terapidhoz megfelelé gydgyszerek kiva-
lasztasaban, valamint ezek adagoldsaban és hasznalataban.

® Bizonyos gydégyszerek csak vény ellenében adhaték ki. Csak olyan folyadékokat és gydgyszereket
szabad hasznalni, amelyek inhalalasra ajanlottak.

A készliléket lehetdség szerint tartsa fliggélegesen. De ha csupan minimélisan tartja dontve, az nem hat
ki a haszndlatra, mivel a tartd kifolyasbiztos. A készlilék kifogastalan miikddése érdekében a hasznalat
kozben Ugyeljen arra, hogy a gydgyszer érintkezzen a haléval. Ha a késziléket 10 ml-nyi maximalis fo-
lyadékmennyiség mellett 45 fokban enyhén megdontik, annak miikédése tovabbra is garantalt.

AFIGYELEM!

Egészségiigyi okokbdl az illdolajok, a kéhdgés elleni szirupok, a torokdblité oldatok és a bérbe vald
bemasszirozasra vagy gézfirdékben haszndlatos cseppek teljesen alkalmatlanok az inhalatorral valé
inhaldlasra. Ezek az adalékok raadasul gyakran viszkézusak, és akadalyozhatjak a készlilék megfeleld
mikodését, valamint ezzel egyitt az alkalmazas hatékonyséagat is tartésan ronthatjak.

Tulérzékeny horgérendszerrel rendelkezd személyek esetében az illdolajokat tartalmazé gydgyszerek
bizonyos esetekben akut bronchospazmust (a hérgék 1égszomijal jard, hirtelen, géresds besziikiilését)
okozhatjak. Errél beszéljen orvosaval vagy gydgyszerészével.



7.6 Az inhalalas befejezése

a) A porlasztas manuadlis befejezése:
o A kezelés befejeztével kapcsolja ki a késziléket a BE/KI kapcsold El megnyomasaval.
o Kialszik a LED-es jelzéfény IEI

b) A porlasztas automatikus befejezése:
® Ha elporlasztédott az inhalatum, akkor a LED-es jelz6fény @ gyorsan, kéken kezd villogni, és a
késziilék automatikusan kikapcsol. Miszaki okokbol a gyodgyszerbdl még marad egy kis mennyiség
a gyégyszertartéban. Ezt ne haszndlja fel.

7.7 A tisztitas elvégzése
Lasd a ,Tisztitas és apolas” fejezetet.

7.8 Automatikus kikapcsolas

A készulék automatikus kikapcsolasi funkciéval rendelkezik. Ha mar csak nagyon kevés gydgyszer
vagy folyadék van benne, vagy ha a porlasztani kivant anyag mar nem érintkezik a haléval, a készllék
automatikusan kikapcsol, hogy elkeriilje a halé karosodasat. Ha a porlasztas automatikusan fejezédik
be, akkor aktivalédott a kikapcsolé automatika. A LED-es jelz6fény IEI gyorsan, kéken villog, majd ezt
kdvetéen a késziilék kikapcsol. A készlilék 20 perc porlasztasi idétartam utan automatikusan kikapcsol.
Ne haszndlja a készlléket, ha a gydgyszertartd |_£E| Ures. A készlilék felismeri, ha nincs gyogyszer a
gyogyszertartéban, és automatikusan kikapcsol.

A LED-jelz6fény | Jelentés

szine

Zold Teljesen feltoltve:

- Amikor teljesen feltoltédott az akkumulator, a LED-es jelzéfény folyamatosan
zOlden vilagit.




A LED-jelz6fény | Jelentés
szine
Narancs Eppen tolt:
Mialatt t6lt az akkumulator, a LED-es jelzéfény folyamatosan narancssargan
vilagit.
Alacsony akkumulatortoltottségi szint:
Amikor a készllék haszndlata kdzben a LED-es jelz6fény narancssarga szinnel
kezd vilagitani, az az akkumulator alacsony toltdttségi szintjét jelzi.
o Magas porlasztasi sebességnél: A LED-es jelz6fény folyamatosan narancssar-
gan vilagit.
o Alacsony porlasztasi sebességnél: A LED-es jelzéfény lassan, narancssargan
villog.
Ontisztité izemmod:
Ha a kikapcsolt késziilék BE/KI kapcsoldjat 3 masodpercig nyomva tartja, a LED-
es jelz6fény gyorsan, narancssargan villog, és a készllék ontisztité izemmddra
valt.
Kék Uzemelés és a gyogyszer dramlasa:

A kék LED-es jelzéfény azt mutatja, hogy a késziilék megfeleléen mikodik.
® Ha a porlasztasi sebesség magas (kb. 0,4 ml/perc): A LED-es jelzéfény folya-
matosan kéken vilagit.
® Ha a porlasztasi sebesség alacsony (kb. 0,2 ml/perc): A LED-es jelz6fény las-
san, kéken villog.
Tl kevés gyogyszer és kikapcsol6 automatika:
Ha elporlasztédott az inhalatum, akkor a LED-es jelzéfény gyorsan, kéken kezd
villogni, és a készillék automatikusan kikapcsol.
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8. TISZTITAS ES APOLAS

Az egészségugyi kockazatok elkeriilése érdekében tartsa be ezeket a higiéniai utasitasokat.
o A gyégyszertartét |Z| és a porlasztokészletet t6bbszori haszndlatra szanték. Kérjik, tartsa észben,
hogy a kiilénbézé alkalmazasi terliletek mas-mas kévetelményeket tdmasztanak a tisztitast és a
higiéniai el6készitést illetéen.

* A halét vagy a porlasztokészletet ne tisztitsa mechanikusan kefével vagy hasonlé eszkdzdkkel, mi-
vel ez helyrehozhatatlan karokhoz vezethet, és igy mar nem lehet biztositani az optimélis kezelési
eredményt.

® Kérdezze meg orvosatdl, hogy milyen tovabbi kdvetelmények &linak fenn a higiéniai elékészitést
illetéen (kéztisztitds, gydgyszerek/inhalacids oldatok kezelése) a magas kockazatu csoportoknal
(pl. mukoviszcidézisos betegek).

o A tisztitasi utasitasoknal a kés6bbiekben emlitett viznek a lehetd leglagyabbnak kell lennie. A desz-
tilllt viz az dntisztitas kivételével mindegyik tisztitasi Iépéshez alkalmas.

Szétszerelés

e Tartsa a készliléket az egyik kezével. A késziilék hatoldalan Iévé gomb @ legyen Onnel szemben.
Nyomja meg a gombot Iﬁa hiivelykujjval, és a szabad kezével fiiggélegesen hizza felfelé a gyogy-
szertartot @ |%|

o Vegye le a szajrészt |ﬁ| vagy a maszkot (@ vagy a gyoégyszertartorol @

* Nyissa ki a gyégyszertartd @ fedelét ugy, hogy az éramutaté jarasaval ellentétes iranyba forgatja
a fedelet @g

o A visszaszerelést forditott sorrendben végezze.
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Tisztitas
A gydgyszertartot @ és a porlasztokészlet hasznalt alkatrészeit, igy a szajrészt E vagy a maszkot
dﬁ vagy minden egyes hasznélat utan kb. 5 percen &t kell tisztitani meleg (ideédlis esetben desz-
tillalt), legfeljebb 40 °C-os vizben. A gydgyszertartd tisztitdsahoz kdvesse az Ontisztitas aldbb leirt uta-
sitasait. Szaritsa meg az alkatrészeket gondosan egy puha kenddvel. Amikor az alkatrészek teljesen
megszaradtak, allitsa 6ket Ujra dssze, és tegye ket szaraz, zart tartdba, vagy pedig fertétlenitse ket.

o Ezutan végezze el az dntisztitast (lasd az ,Ontisztité funkcid” cimd fejezetet).

AFIGYELEM!

A tisztitdshoz soha ne tartsa a teljes késziléket folyd viz ala.
Gy6z48djon meg rola, hogy a tisztitaskor minden szennyezédést eltavolitott, majd minden alkatrészt ala-
posan toréljon szarazra.
Ne haszndljon olyan tisztitészereket, amelyek a bérrel vagy a nyélkahartyaval érintkezve, lenyeléskor
vagy belélegzéskor adott esetben mérgezdek lehetnek.
A késziilék hazat szlikség esetén kimél6 szappanos oldattal enyhén atitatott kendével tisztitsa.
® Ha gyogyaszati oldatok vagy szennyezédések maradnak a késziilék vagy a gydgyszertartd @ ezlist/
arany érintkezdin, akkor ezeket az érintkez6ket etil-alkohollal megnedvesitett fiiltisztitd palcikaval
tisztitsa meg.
o A készilléket minden egyes tisztitas el6tt ki kell kapcsolni, és meg kell varni, hogy lehdiljon.
¢ Ne haszndljon surold hatasu tisztitészereket.

AFIGYELEM!

o Ugyeljen ra, hogy ne jusson viz a késziilékbe!
* Ne tisztitsa mosogatdgépben a késziiléket és a porlasztokészletet!
o Kerlilje el, hogy a készlilékre viz fréccsenjen. Csak teljesen szaraz allapotban hasznalja a késziiléket.
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AFIGYELEM!

Folyamatos inhalaciot javaslunk, mivel ha a kezelést hosszabb idére megszakitjak, az inhalatum eldugit-
hatja a gyogyszertartot @ ami adott esetben hatranyosan befolyasolhatja az adagolds hatékonysagat.

Ontisztit6 funkcié
Ha szeretné teljesen eltavolitani a gydgyszermaradvanyokat és az esetleges dugulasokat, erre a készii-
1ék dntisztité funkciojat tudja hasznalni.
Ehhez a kovetkezOképpen jarjon el:
1. A készliléket a fent leirt modon szerelje szét.

2. Nyissa fel a gyogyszertartd fedelét E, és Ontse ki a maradék folyadékot.

3. Toltsdn elegendd mennyiségl (3-6 ml) (alacsony mésztartalmu) csapvizet a gydgyszertartéba @ Zarja
le a fedelet. Finoman rdzza meg a tartét, hogy a maradék folyadék jol elkeveredjen a tisztitofolyadékkal.
A készliléket egy percig miikddtesse magas porlasztasi sebességen, majd kapcsolja ki.

4. Nyissa fel a gyogyszertartd fedelét, és dntse ki az 6sszes folyadékot.

5. Toltson 1,0-2,0 ml-nyit csapviz vagy desztillalt viz és ecet keverékébdl (1/4 rész ecet és 3/4 rész desz-
tillalt viz) a halés porlasztd nyilasaba [G|.

6. Tartsa nyomva 3 masodpercig a BE/KI kapcsolét E mikdzben a készUlék ki van kapcsolva. A LED-es
jelzéfény | 5 | ekkor gyorsan, narancssargan villog, majd ezt kvetden a készlilék Ontisztitd izemmaddra
valt. A tisztité folyadékot ekkor a halds porlaszté nyildsabol a gydgyszertartdba szivja a rendszer (forditott
lizemmad). A folyamat alatt eléfordulhat, hogy folyadék csepeg ki a gydgyszertartobdl. Ezért sziikség
esetén helyezzen valamit az inhalator ala, ami ezt felfogja. A készlilék 3 percig automatikusan makédik.

Fertétlenités
AFIGYELEM!

Ugyelien ra, hogy a haléhoz lehetéleg ne érien hozz, mivel ettél ténkremehet. A gydgyszertartét tilos
forré vagy forrasban lévé vizbe tenni! A gyogyszertartot @ tilos mikrohullamu siitébe tenni.

23



A gydgyszertartd @ és a porlasztokészlet # fert6tlenitésekor vegye figyelembe az aldbbi pontokat.
Javasoljuk, hogy az egyes alkatrészeket rendszeresen fertétlenitse. Elsé Iépésként tisztitsa meg a gyo-
gyszertartét | 2| és a porlasztékészletet a ,Tisztitds” cimU fejezetben leirtak szerint. Ezutan végezze el
a fert6tlenitést.

Alkatrészek Kif6zés etil-alkohol
gyégyszertarté [2] v
feds! [1] v
szajrész [11] v
maszkok (PVC) [9] v
Kizarélag az egyes komponensekhez megadott modszert alkalmazza.
Fertétlenitési modszer | Teendék
Kif6zés Helyezze az érintett alkatrészeket 15 percre forrdsban Iévé vizbe. Idedlis
esetben ehhez desztillalt vizet kell hasznalni a szennyezédések és a vizké-
képz6dés elkeriilése érdekében. Az alkatrészek ne érintkezzenek az edény
forré aljaval. Ehhez héall6 szitat hasznalhat..
etil-alkohol Deschideti recipientul pentru medicamente. Introduceti piesele respective
intr-un recipient. Mindezt lepje el az etil-alkohol (70-75%). Hagyja 10 per-
cig hatni. Végll tisztitsa meg Ujra az 6sszes alkatrészt vizzel.

Szaritas
o Szaritsa meg az alkatrészeket gondosan egy puha kendével.
o Ovatosan razza meg néhanyszor a gydgyszertartot @ hogy a halé kis lyukaibdl eltavolitsa a vizet.
® Helyezze az alkatrészeket tiszta, szaraz és nedvszivé alatétre, majd varja meg, mig teljesen megsza-
radnak (legaldbb 4 éra).
® Egy gydgyszertartoval 52, etil-alkohollal (70-75%) végzett ferttlenitési ciklus elvégzése garantalt.
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Ugyelien arra, hogy tisztitas utan az alkatrészek teljesen megszaradjanak, mert ellenkez6 esetben na-
gyobb a baktériumok elszaporodasanak veszélye.
Amikor az alkatrészek teljesen megszaradtak, allitsa 6ket Ujra dssze, és tegye Sket szaraz, zart tartéba.
Az anyagok eltarthatésagi ideje
e Mint minden mUanyag alkatrész, a gydgyszertartd |Z| és a porlasztokészlet is bizonyos mértéki
kopasnak van kitéve a gyakori haszndlat és a higiéniai el6készités miatt. Az id6 muldsaval emiatt
megvaltozhat az aeroszol, ami csokkentheti a kezelés hatékonysagat. Ezért javasoljuk, hogy legké-
s6ébb egy év utan cserélje ki a gydgyszertartét |Z| és a porlasztokészletet.
Tarolas
© Ne térolja nedves korilmények kézétt (pl. flirdészobaban), és ne szallitsa nedves targyakkal egyditt.
e Tarolaskor és szallitaskor védje a kdzvetlen napsugarzastol.

9. SZERVIZALKATRESZEK ES/VAGY POTALKATRESZEK

A porlasztékészlet alkatrészeihez és/vagy a potalkatrészekhez a (szerviz-cimlistaban) megadott szerviz-
cimen lehet hozzajutni. Adja meg az adott rendelési szamot.

Megnevezés (Anyag) REF

Széjrész (PP), felnéttmaszk (PVC), gyermekmaszk (PVC), hélds porlaszté gydgyszer- 110.124
tartéval (PC)
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10. MI A TEENDO PROBLEMA ESETEN?

Probléma/kérdés

Lehetséges ok/megoldas

Az inhalator egyal-
talan nem vagy tul
kevés aeroszolt 4llit
eld.

1. Tul kevés gydgyszer van a gyogyszertartdban @

2. Az inhalatort nem fliggélegesen tartjak.

w

. Porlasztashoz nem alkalmas gyoégyszerfolyadékot toltttek be (pl. tul
viszkézus. A viszkozitds nem lehet nagyobb 3-ndl. A viszkozitasrol
érdekl6djon a gyogyszertarban.)

A gyogyszerfolyadékot orvosnak kell felirnia.

N

. Az akkumulator lemerdilt. Toltse fel.

A kibocsétas tul kicsi.

1. A gyogyszertartban Iégbuborékok vannak, amelyek megakadalyozzak a
haléval val6 folyamatos érintkezést. Ellendrizze és tavolitsa el az esetleges
|égbuborékokat.

N

. A hdlon lévé részecskék akadalyozzék a kibocsatast. Ebben az esetben
meg kell szakitania az inhalalasi folyamatot, és le kell vennie a maszkot
vagy a szajrészt. Ezutan tisztitsa meg és fert6tlenitse a gydgyszertartot
(lasd a ,Tisztitas és dpolas” cimi fejezetet).

3. A hald elhasznalédott. Cserélje ki a gyogyszertartot @

Milyen gyégyszereket
lehet inhalalni?

Természetesen csak az orvos dontheti el, hogy On milyen gydgyszereket
hasznélhat a betegsége kezelésére.

Kérdezze meg errdl orvosat.

Az IH 51 késziilékkel 3-ndl kisebb viszkozitassal rendelkezé gyogyszereket
lehet porlasztani.

Olajtartalmu gyogyszerek (kiilondsen illdolajok) nem hasznalhaték, mivel
azok megtamadijak a gyogyszertarté anyagat, ami hibakat eredményezhet.
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Probléma/kérdés Lehetséges ok/megoldas

Inhalacids oldat Ez normélis jelenség, és miszaki oka van. Fejezze be az inhaldlast, amint
marad a %')gyszer— a porlasztd hangja jelentésen megvaltozik, vagy a késziilék inhalatum

tartéban|2]. hidnyaban automatikusan kikapcsol.

Mire kell Ggyelni 1. Csecsemdk esetében a hatékony inhaldlas érdekében a maszknak el kell
a csecsemdkkel takarnia az orrot és a sz4jat.

és gyermekekkel 2. Gyermekeknél a maszknak szintén el kell takarnia az orrot és a szgjat.
kapcsolatosan? Nem észszer(i az inhalatort alvé személynél hasznalni, mivel ilyenkor tul

kevés gydgyszer jut a tiddbe.
Felhivas: Az inhaldlast csak felnétt felligyelete mellett és segitségével
szabad végezni, és a gyermeket nem szabad kdzben magéara hagyni.

Mindenkinek sajat Igen, erre higiéniai okokbdl mindenképp sziikség van.

porlasztokészletre
van szliksége?

11. ARTALMATLANITAS

Az akkumulator artalmatlanitasa
A teljesen lemeriilt akkumulatorokat a kifejezetten erre szolgdlé gytjtédobozokban, Ujrahasznositd
helyeken vagy villamossagi szakkereskedésben artalmatlanitsa. Az akkumulatorok artalmatlanitasa-

ra torvény kételezi Ont.
o A kdros anyagot tartalmazé elemeken a kévetkezd jel6lések szerepelnek: E

Pb = az akkumulator 6lmot tartalmaz
Cd = az akkumulator kadmiumot tartalmaz

Hg = az akkumulator higanyt tartalmaz Pb Cd Hg
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Altalanos artalmatlanitas

A kornyezet védelme érdekében a késziléket az élettartamanak lejarta utan nem szabad a haz-
tartasi hulladékok kozé dobni. Az artalmatlanitast az On orszagéaban taldlhaté megfelelé gydjté-
helyeken kell elvégezni. A készliléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol
sz616 (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) eurdpai uniés iranyelv szerint artalmat-
lanitsa. Esetleges tovabbi kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervhez.

=l

12. MUSZAKI ADATOK

Tipus IH 51

Méretek (H x Sz x Ma) kb. 46 x 62 x 112 mm

Témeg 0,093 kg + 0,005 kg

Bemeneti teljesitmény 5V DC, 500 mA

Energiafogyasztas 25W

Térfogat min. 0,5 ml, max. 10 ml

Gydgyszer aramlasi alacsony porlasztasi sebesség: kb. 0,2 ml/perc
sebessége magas porlasztasi sebesség: kb. 0,4 ml/perc
Hangnyomas kb. 42 dB(A)

Rezgési frekvencia 110 kHz + 10 kHz

Uzemi feltételek

hémérséklet: +5 °C—+40 °C
relativ paratartalom: 15-85%, nem kondenzalé
kdrnyezeti nyomas: 700-1060 hPa

Tarolasi és szallitasi
feltételek

hémérséklet: -20 °C-+55 °C
relativ paratartalom: <85%, nem kondenzald

A készilék elérelathatd
élettartama

készlilék: 855 ora
gyogyszertart6: 125 éra
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Akkumulator:

Kapacitas 700 mAh

Névleges fesziiltség 3,7V

Tipusmegjeldlés litium-ion

Aeroszol-teljesitmény e porlasztasi mennyiség: 0,28 ml

az EN ISO 27427:2023 e porlasztasi teljesitmény: 0,05 ml/perc

szabvany szerint, e Kibocsatott toltétérfogat szazalékban, percenként: 2,50%
felntteken végzett, o fennmarado (irtartalom: 0,63 ml

nétrium-fluoridos (NaF) o részecskeméret (MMAD): 3,89 + 0,35 um

légzéstamogatasi mintézat o Ggp (geometrikus standard deviacio): 1,81 + 0,05
alapjan: * RF (tiid6be jutd frakcid <5 um): 63,0+ 5,86%
® nagy részecsketartomany (>5 pm): 37,0 + 5,86%
o kdzepes részecsketartomany (2-5 um): 48,3 + 1,87%
e kis részecsketartomany (<2 pm): 14,7 + 4,07%

A sorozatszamot a késztiléken taldlja.
Miiszaki valtoztatasok joga fenntartva.
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Részecskeméret-diagram
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A mérések kaszkad impaktorral (Next Generation Impactor — NGl), natrium-fluorid oldat felhasznalasaval
késziltek. Ezért eléfordulhat, hogy a diagram nem alkalmazhaté szuszpenzidkra vagy nagyon viszkézus
gyogyszerekre. Bévebb informaciot a gydgyszergyartétol kaphat. Az aeroszolértékek felnbttek 1égzési
szokasain alapulnak, és valdszinlleg eltérnek a gyermek- vagy csecsemdpopuldciok esetében.

Ha a késziléket nem a megadott specifikicidknak megfeleléen haszndlja, akkor nem garantalhaté an-
nak kifogastalan mikodése! A termék javitasa és tovabbfejlesztése céljabdl a miiszaki valtoztatas jogat
fenntartjuk.

Ezakésziilék és ahozza tartozd porlasztokészlet megfelel az EN 60601-1-2 eurdpai szabvanynak (1. csoport,
B. osztély, dsszhangban a kovetkezékkel: CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2,
IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,|[EC61000-4-5,I[EC61000-4-6,IEC61000-4-7,IEC61000-4-8,IEC61000-4-11)
és kildnleges évintézkedések vonatkoznak rajuk az elektromagneses dsszeférhetdséget illetéen.
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13. GARANCIA/SZERVIZ

A garanciaval és a garancidlis feltételekkel kapcsolatban bévebb tajékoztatast a mellékelt jotallasi jegyen
talal.

Megjegyzés a problémak bejelentéséhez

Az Eurdpai Uniéban és annak megfeleld szabalyozasi rendszerekben tartézkodé felhasznalokra/péci-
ensekre a kdvetkez6 vonatkozik: Amennyiben a termék hasznalata kdzben vagy annak kovetkeztében
stlyos probléma lépne fel, ezt a gyarté és/vagy annak meghatalmazottja, valamint az On tartézkodasi
helye szerinti tagallam hatésaga felé kell jelezni.

Tévedések és valtoztatas joga fenntartva

31



]

Beurer GmbH e Séflinger Str. 218 e 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com ® www.beurer-healthguide.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com

32

c E 0483

103.85_IH51_2025-10-16_07_IM2_BEU_MDR_HU



Magyarorszagi forgalmazé:

Gyogyexpressz webaruhaz
WWW.gyogyexpressz.com

@ GYOGYEXPRESSZ



	Button 1: 
	Button 2: 


